DUROLANE
INSTRUCTIONS
FOR USE

Contents

Each ml contains:

Hyaluronic acid, stabilized 20 mg
Phys. sodium chloride solution, pH 7 q.s.

Description

DUROLANE* is intended to be used for intra-articular
injection for the symptomatic treatment of mild to
moderate knee or hip osteoarthritis. Additionally,
DUROLANE s intended to be used for intra-articular
injection for symptomatic treatment of mild to moderate
osteoarthritis of indicated synovial joints, and for pain
following arthroscopic procedures. It should be injected
by an authorized physician, or in accordance with
local legislation.

DUROLANE contains 20 mg/ml of stabilized non-animal
hyaluronic acid in buffered physiological sodium chloride
solution pH 7. DUROLANE is a sterile, transparent
viscoelastic gel supplied in a 3 ml glass syringe. The
product is for single use only.

Hyaluronic acid is identical in all living organisms. It is
a natural polysaccharide that is present throughout the
tissues of the body, with particularly high concentrations
in the synovial fluid and the skin. DUROLANE is
composed of biosynthetically produced hyaluronic acid
which has been purified and stablized. DUROLANE is
degraded in the body by the same metabolic pathway
as endogenous hyaluronic acid.

Mode of Action

The body’s hyaluronic acid constitutes a natural part of
the synovial fluid and acts in the joints both as a lubricant
of cartilage and ligaments and as a shock absorber.
Injections of hyaluronic acid in the joint to restore the
viscosity and elasticity can diminish the pain and improve
the mobility of the joint.

Dosage

DUROLANE is a single injection, single dose
preparation and should only be injected once per
treatment course. The recommended dose is 3 ml per
knee, hip or shoulder joint. The recommended dose is
1-2ml for intermediate joints (e.g., elbow, ankle) and
approximately 1ml for small synovial joints (e.g. thumb).

Indications

Symptomatic treatment of mild to moderate knee or hip
osteoarthritis. In addition, DUROLANE has been approved
for the symptomatic treatment associated with mild to
moderate osteoarthritis pain in the ankle, shoulder, elbow,
wrist, fingers, and toes. DUROLANE is also indicated
for pain following joint arthroscopy in the presence of
osteoarthritis within three months of the procedure.

Contraindications
None known.

Warnings

« DUROLANE should not be injected if the synovial joint
is infected or severely inflamed.

« DUROLANE should not be injected if there is an active
skin disease or infection present at or near the injection
site.

+ DUROLANE should not be injected intravascularly
or extra-articularly or in the synovial tissues or capsule.

* Do not resterilize DUROLANE as this may damage
the product.

Precautions

* DUROLANE should be used with caution in patients
with venous or lymphatic stasis present in the leg.

+« DUROLANE has not been tested in pregnant or
lactating women or in children.

« A separate syringe of DUROLANE must be used for
each individual joint to be treated.

« As with any invasive joint procedure there is a small
risk of infection.

* DUROLANE should not be injected if the patient
is known to be sensitive to hyaluronic acid based
products.

« Local anaestethics should not be used if the patient is
known to be allergic or sensitive to local anaestethics.

« Injection under fluoroscopic control and with the use of
a contrast medium should not be made if the patient is
known to be allergic or sensitive to the contrast medium.

« In clinical studies, reinjections in the knee have not
been studied with a shorter interval between first and
second injection than 6 months.

« Increase in injection pressure may indicate incorrect
extra-articular placement of the needle or overfilling of
the joint.

« The effectiveness of DUROLANE following arthroscopic
procedures for diagnosis or examination purposes only
or in absence of concomitant osteoarthritis of the joint
has not been established.

+ DUROLANE should be used with caution in patients
with pre-existing chondrocalcinosis as injection may
lead to an acute attack of the condition.

Adverse Events

The majority of the reported adverse reactions in clinical
studies of the knee and hip were described as transient
pain, swelling and/or stiffness localized to the joint.
These adverse reactions were of mild or moderate
intensity and only occasionally required treatment with
painkillers or NSAIDs.

The use of other hyaluronic acid preparations in other
joints did not reveal any additional unique adverse events.

None of the other adverse reactions that have been
reported were interpreted as acute inflammatory arthritis
or allergic reactions and they did not need medical
attention in the form or surgical intervention, systemic
or intra-articular steroids or antibiotics.

Adverse events must be reported to the local Bioventus
representative.

Interactions

The safety and effectiveness of DUROLANE
concomitantly with other intra-articular injectables have
not been established.

Administration

General administration information

+ DUROLANE should only be injected by an authorized
physician (or in accordance with local legislation),
familiar with intra-articular injection technique for the
synovial joint intended to be treated, and in facilities
well suited for intra-articular injections.

+ DUROLANE should be injected using strict aseptic
technique.

* DUROLANE should be injected into the joint cavity
only.

« Intra-articular injection in certain synovial joints will
require image guidance to ensure accurate placement
and avoidance of damage to adjacent vital structures.

« The route for intra-articular injection with or without
image guidance should be chosen so that damage
to adjacent vital structures is avoided.

« The injection site should be swabbed with alcohol or
other suitable antiseptic solution before injection.

» Remove joint effusion, if present, before injecting
DUROLANE. The same needle should be used for both
removal of effusion and injection of DUROLANE.

* The recommended needle size is 18 to 22 G and with
adequate length.

« Use of smaller needles increases pressure required to
deliver the product.

Additional information for treatment of synovial

Joints requiring image guidance

« The intra-articular injection in the hip joints should
be given under fluroscopic control (preferably with a
contrast medium) or ultrasonographic control in order to
assure correct location of the needle in the joint cavity.

« Guidance of other synovial joints is at the discretion of the
treating physician.

« Injection discomfort can be minimized by use of topical
freezing agents or subcutaneously delivered local
anesthetics.

« Image guided injection should only be performed by
physicians experienced in this type of administrations.

Additional information for treatment post arthroscopy

« Following the arthroscopic procedure, intra-articular
injection should be performed outside the sterile field
as the exterior of the syringe is not sterile.

« Joints that typically undergo arthroscopic procedures are
the knee, hip, shoulder, elbow, ankle, and wrist joints.

Please inform your patient that:

« As with any invasive joint procedure it is recommended
to avoid strenuous activity (e.g. tennis, jogging or long
walks) the first two days after the injection.

« Some transient reactions related to the injection of
DUROLANE, such as pain and/or swelling/stiffness of
mild to moderate intensity during the first week following
the injection can be anticipated. If the symptoms last
for more than a week a physician should be contacted.

Performance
* Clinical studies of DUROLANE for osteoarthritis of the
knee and hip indicate significant mean benefit, such as
improvement in knee and hip pain and physical function
versus baseline values at 6 months post treatment.
« Studies investigating repeated treatment in the knee
6 months following the initial injection did not give rise
to an increased rate of adverse events.
Controlled trials of DUROLANE in knee osteoarthritis
indicates significant benefits in responder rate
over saline and non-inferior results as compared
to corticosteroid in a widely adopted effectiveness
population of patients.
Clinical studies of other hyaluronic acid preparations
similar to DUROLANE in joints beyond the knee
and hip for the treatment of osteoarthritis and post-
arthoscopy indicate mean benefits over baseline
values. Select studies also showed improvements
favoring the hyaluronic acid treated group over that of
the control therapy, such as saline and corticosteroids.
Improvement in pain and physical function out to 6
months post-treatment were observed.
* The half life of DUROLANE in human knees is
approximately four (4) weeks.

How Supplied

DUROLANE is supplied in a 3 ml glass syringe with a
Luer-lok fitting, packed in a blister pack. The contents
of the syringe are sterile. The exterior of the syringe
is not sterile.

DUROLANE is intended for single use and should not
be re-sterilized. It should be used immediately after
the syringe has been removed from its packaging. If
the blister package or syringe is opened or damaged,
do not use.

The syringe and any unused material must be discarded
immediately after the treatment session and must not be
reused due to risk of contamination of the unused material
and the associated risks including infections. Disposal
should be in accordance with accepted medical practice
and applicable national, local or institutional guidelines.

Shelf life and Storage

DUROLANE should be stored, inits original packaging, up to
30 °C. The expiry date is indicated on the package and
should not be used beyond that date. Protect from freezing.

Manufacturing site

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala,
Sweden

For

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100

Durham, NC 27703 USA

North America: 1-800-396-4325 or 1-919-474-6700
All other countries: +31 (0) 20 653-3967

EC Representative

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15

2513 BH The Hague

The Netherlands

Tel: +31 (0) 70 345-8570

Fax: +31 (0) 70 346-7299

IF THE PACKAGE IS DAMAGED, DO NOT USE
*DUROLANE is a registered trademark of Q-Med AB.

For package insert information visit:
www.durolane.com

MODE D’EMPLOI DE
DUROLANE

Contenu
Chaque ml contient:

Acide hyaluronique, stabilisé 20 mg
Solution de chlorure de sodium
physiologique, pH 7 q.s.

Description

DUROLANE* est destiné a étre utilisé dans les injections intra-
articulaires pour le traitement symptomatique des arthroses
bénignes a modérées du genou ou de la hanche. DUROLANE
est destiné a étre utilisé dans les injections intra-articulaires
pour le traitement symptomatique des arthroses bénignes a
modérées des articulations synoviales indiquées et pour le
traitement anti-douleur suivant les procédures arthroscopiques.
Ce produit doit étre injecté par un médecin habilit¢ ou
conformément & la Iégislation locale en vigueur.

DUROLANE contient 20 mg/ml d’acide hyaluronique non
animal stabilisé dans une solution tampon physiologique
de chlorure de sodium ajustée a pH 7. DUROLANE est
un gel stérile, viscoélastique, transparent, fourni dans une
seringue en verre de 3 ml. Le produit est exclusivement
a usage unique.

L'acide hyaluronique est identique dans tous les organismes
vivants. Il s'agit d'un polysaccharide naturel présent dans
tous les tissus de I'organisme et dont la concentration est
particuliérement élevée dans le liquide synovial et la peau.
DUROLANE est composé d'acide hyaluronique obtenu par
biosynthése ayant été purifié et stabilisé. DUROLANE se
dégrade dans I'organisme suivant la méme voie métabolique
que l'acide hyaluronique endogéne.

Mode d’action

L'acide hyaluronique de I'organisme constitue une part
naturelle du liquide synovial et agit dans les articulations
comme un lubrifiant du cartilage et des ligaments et comme
un amortisseur. Les injections d’acide hyaluronique pour
restaurer la viscosité et I'élasticité dans I'articulation peuvent
atténuer la douleur et améliorer la mobilité de I'articulation.

Dosage

DUROLANE est une préparation consistant en une seule
injection d’une seule dose; ce produit ne doit étre injecté
qu'une seule fois par traitement. La dose recommandée est
de 3 ml par articulation de la hanche, du genou ou de I'épaule.
La dose recommandée est de 1 a 2 ml pour les articulations
intermédiaires (coude, cheville p. ex.) et d’environ 1 ml pour
les petites articulations synoviales (pouce).

Indications

Le traitement symptomatique des arthroses bénignes a
modérées du genou et de la hanche. De plus, DUROLANE
a été appouvé comme traitement symptomatique associé
aux douleurs arthrosiques légeres a modérées des chevilles,
épaules, coudes, poignets, doigts et orteils. DUROLANE
est également indiqué pour le traitement des douleurs
consécutives a une arthroscopie articulaire en présence
d’une arthrose dans les trois mois suivant I'intervention.

Contre-indications
Aucune connue.

Mises en garde

« DUROLANE ne doit pas étre injecté si I'articulation
synoviale est infectée ou gravement enflammée.

* DUROLANE ne doit pas étre injecté si une infection ou
une maladie active de la peau est présente au niveau ou
a proximité du site d'injection.

+ DUROLANE ne doit pas étre injecté par voie intravasculaire
ou extra-articulaire ou dans la capsule synoviale ou les
tissus synoviaux.

* Ne pas restériliser DUROLANE afin de ne pas
endommager le produit.

Précautions

« DUROLANE doit étre utilisé avec prudence chez les
patients présentant une stase veineuse ou lymphatique
dans la jambe.

« DUROLANE n’a pas été testé sur les femmes enceintes
ou allaitantes ni sur les enfants.

« Une seringue distincte de DUROLANE doit étre utilisée
pour chaque articulation a traiter.

« Comme avec toutes les procédures invasives touchant
aux articulations, un léger risque d'infection existe.

« Ne pas injecter de DUROLANE si le patient est connu pour
étre sensible aux produits & base d’acide hyaluronique.

* Ne pas utiliser d’anesthésiques locaux si le patient est
connu pour étre allergique ou sensible aux produits
anesthésiques locaux.

« Ne pas procéder a une injection sous controle

fluoroscopique et en utilisant un produit de contraste si

le patient souffre d'allergies ou s'il est sensible au produit
de contraste.

Les études cliniques n'ont pas étudiées les réinjections

dans le genou en observant un intervalle inférieur & 6 mois

entre la premiére et la deuxieme injection.

L'augmentation de la pression de l'injection indique un

positionnement extra-articulaire incorrect de I'aiguille ou

un remplissage excessif de I'articulation.

L'efficacité de DUROLANE aprés des procédures arthros-

copiques aux seules fins de diagnostic ou d’'examen, ou en

I'absence d'arthrose concomitante au niveau de I'articulation,

n'a pas été établie.

« Les patients souffrant d’'une chondrocalcinose articulaire
préexistante doivent utiliser DUROLANE avec précaution
car l'injection risque de déclencher une crise aigué de la
maladie.

Evénements indésirables

La majorité des événements indésirables signalés lors
des études cliniques effectuées sur le genou et la hanche
décrit des douleurs transitoires, un gonflement et/ou une
raideur localisée au niveau de l'articulation. L'intensité des
événements indésirables était bénigne ou modérée et ne
nécessitait qu'occasionnellement I'utilisation d’analgésiques
ou d'anti-inflammatoires non stéroidiens (AINS).

L'utilisation d'autres préparations d’acide hyaluronique
sur d’autres articulations n’a pas révélé d’événements
indésirables particuliers supplémentaires.

Les autres événements indésirables signalés n'ont pas été
interprétés entant qu'arthrite inflammatoire aigué ou que réactions
allergiques ; ils ne nécessitaient pas de soins médicaux
tels qu'une intervention chirurgicale, 'emploi de stéroides
administrés de fagon systémique ou par voie intra-articulaire
ou d'antibiotiques.

Les événements indésirables doivent étre signalés au
représentant Bioventus.

Interactions

La sécurité et I'efficacité de DUROLANE utilisé en méme
temps que d'autres produits injectables intra-articulaires
n'ont pas été établies.

Administration

Infor i d’admini: générales

+ DUROLANE ne doit étre injecté que par un médecin
habilité (ou conformément a la Iégislation locale) qui est
familier avec les techniques d'injection intra-articulaires
dans les articulations synoviales a traiter, et utilisant des
installations adaptées aux injections intra-articulaires.

« DUROLANE doit étre injecté en utilisant une technique
aseptique rigoureuse.

+ DUROLANE doit étre injecté uniquement dans la cavité
de l'articulation.

« Linjection intra-articulaire exige d'étre guidée parimagerie
dans certaines articulations synoviales pour assurer
un positionnement précis et ne pas endommager les
structures vitales adjacentes.

« Le trajet de I'injection intra-articulaire guidée ou non par
imagerie doit étre choisi de fagon a éviter les structures
vitales adjacentes.

« Le site d'injection doit étre désinfecté a I'alcool ou avec
une autre solution antiseptique appropriée avant I'injection.

« Eliminer le cas échéant I'épanchement de I'articulation
avant d'injecter du DUROLANE. La méme aiguille doit étre
utilisée pour I'élimination de I'épanchement et l'injection
de DUROLANE.

« Le calibre d'aiguille recommandé est 18 a 22 G et la
longueur doit étre adéquate.

« L'utilisation d'aiguilles plus petites augmente la pression
nécessaire a la délivrance du produit.

Infor ppP taires sur le trait des

articulations synoviales guidé par imagerie

« Linjection intra-articulaire dans les articulations coxofémorales
doit étre effectuée sous contréle fluoroscopique (de
préférence al'aide d'un produit de contraste) ou sous controle
échographique afin d'assurer le positionnement correct de
l'aiguille dans la cavité de Iarticulation.

« La décision de guider l'injection par imagerie pour les
autres articulations synoviales incombe au médecin
traitant.

« La géne provoquée par linjection peut étre atténuée
en utilisant des agents de congélation topiques ou des
anesthésiques locaux.

« Les injections guidées par imagerie ne doivent étre
effectuées que par les médecins ayant I'expérience de ce
type d’administration.

PP

Infor ires sur le trai

arthroscopie

« Aprés une procédure arthroscopique, I'injection intra-
articulaire doit étre effectuée en dehors du champ stérile
car I'extérieur de la seringue n'est pas stérile.

« Lahanche, le genou, I'épaule, le coude, la cheville sont les
articulations sur lesquelles sont généralement pratiquées
les procédures arthroscopiques.

post

Le patient doit étre informé que :

« Comme dans toute procédure invasive sur une articulation,
il est recommandé d'éviter les efforts physiques soutenus
(p. ex. tennis, course a pied ou longues marches) les deux
premiers jours suivant I'injection.

« |l faut anticiper des réactions transitoires liées a I'injection
de DUROLANE, notamment les douleurs et/ou un
gonflement et/ou une raideur d'intensité légére a modérée
pendant la premiére semaine suivant I'injection. Consulter
un médecin siles symptémes se poursuivent au-dela d’'une
semaine.

Performances

* Les études cliniques concernant 'emploi du DUROLANE sur
les gonarthroses et les coxarthroses indiquent des bénéfices
moyens importants, et notamment une atténuation des
douleurs du genou et de la hanche et une amélioration des
fonctions physiques par rapport aux valeurs de référence 6
mois aprés le traitement.

* Les études analysant un traitement répété sur le
genou 6 mois apres l'injection initiale n'ont pas indiqué
d’augmentation du niveau d’effets indésirables.

« Les essais contrdlés sur I'administration de DUROLANE
dans les gonarthroses indiquent des bénéfices importants
chez le répondeur, par rapport aux résultats de non-
infériorité et a la solution saline quand le produit est
comparé aux corticoides sur une population de patients
chez qui son efficacité a été largement éprouvée.

« Les études cliniques menées sur d'autres préparations
d'acide hyaluronique similaires a DUROLANE dans d'autres
articulations que le genou et la hanche pour le traitement de
l'arthrose et en post arthroscopie indiquent des bénéfices
moyens par rapport aux valeurs de référence. Plusieurs
études ont également montré des améliorations sur le groupe
traité a I'acide hyaluronique par rapport au groupe traité avec
un traitement de contréle tel qu'une solution saline et des
corticoides. Une atténuation de la douleur et une amélioration
des fonctions physiques ont été observées a 6 mois aprés le
traitement.

« La demi-vie de DUROLANE dans le genou humain est
d’environ quatre (4) semaines.

Matériel fourni

DUROLANE est fourni dans une seringue en verre de 3ml a
raccord de type Luer-lok et conditionné dans un emballage
blister. Le contenu de la seringue est stérile. L'extérieur de
la seringue n’est pas stérile.

DUROLANE est a usage unique et ne doit pas étre
restérilisé. Il doit étre utilisé immédiatement aprés le retrait
de la seringue de son emballage. Ne pas utiliser le produit si
'emballage blister ou la seringue est ouvert ou endommagé.

La seringue et tout matériel non utilisé doivent étre mis
au rebut immédiatement apres la séance de traitement ;
ils ne doivent pas étre réutilisés en raison du risque de
contamination du matériel inutilisé et des risques associés,
notamment des infections. La mise au rebut doit étre effectuée
conformément aux réglementations médicales acceptées
et aux directives nationales, locales ou institutionnelles
applicables.

Durée de validité et entreposage

DUROLANE doit étre conservé dans son emballage d'origine
a une température égale ou inférieure a 30 °C. La date
d’expiration est indiquée sur I'emballage et le produit ne
doit pas étre utilisé au-dela de cette date. Protéger du gel.

Site de fabrication

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Suéde
Pour

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100 M
Durham, NC 27703 USA

Amérique du Nord : 1-800-396-4325 ou 1-919-474-6700
Tous les autres pays : +31 (0) 20 653-3967
Représentant de la CE

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15

2513 BH The Hague

Pays-Bas

Tél. : +31(0) 70 345-8570

Fax : +31 (0) 70 346-7299

NE PAS UTILISER S| UEMBALLAGE EST ENDOMMAGE
*DUROLANE est une marque déposée de Q-Med AB.

Pour les informations sur la notice, consulter :
www.durolane.com

Labeling 00057764 [D] EXPIRED

DUROLANE
GEBRAUCHSANWEISUNG

Zusammensetzung

1 ml enthalt:

Stabilisierte Hyaluronséure 20mg
Isotonische Kochsalzldsung, pH 7 q.s.
Beschreibung

DUROLANE* ist fir die intraartkuldre Injektion zur

symptomatischen Behandlung milder bis maRiger Knie- und
Hiiftgelenkarthrose bestimmt. Zudem ist DUROLANE fiir die
intraartikulére Injektion zur symptomatischen Behandlung milder
bis maRiger Arthrose indizierter Synovialgelenke sowie von
Schmerzen nach arthroskopischen Eingriffen bestimmt. Es ist
von einem approbierten Arzt bzw. gemaR értlichen Vorschriften
zu injizieren.

DUROLANE enthéalt 20 mg/ml stabilisierte nichttierische
Hyaluronséure in gepufferter isotonischer Kochsalzldsung
mit einem pH-Wert von 7. DUROLANE ist ein steriles,
transparentes viskoelastisches Gel, das in einer 3-ml-
Glasspritze geliefert wird. Das Produkt ist nur fir den
einmaligen Gebrauch bestimmt.

Hyaluronsdure ist bei allen lebenden Organismen
identisch. Sie ist ein natirliches Polysaccharid, das in allen
Geweben des Korpers vorhanden ist, mit besonders hohen
Konzentrationen in Synovialfliissigkeit und Haut. DUROLANE
besteht aus biosynthetisch hergestellter Hyaluronséure,
die gereinigt und stabilisiert wurde. DUROLANE wird im
Kérper durch dieselben Stoffwechselvorgénge abgebaut wie
endogene Hyaluronsaure.

Wirkungsweise

Die Hyaluronsaure des Korpers ist ein natirlicher
Bestandteil der Synovialflissigkeit und dient in den
Gelenken sowohl als Schmiermittel fir Knorpel und
Sehnen als auch als StoRdéampfer. Hyaluronsaureinjek-
tionen in das Gelenk zur Wiederherstellung von Visko-
sitat und Elastizitat kénnen gleichzeitig schmerzlindernd
sein und die Beweglichkeit des Gelenks verbessern.

Dosierung

DUROLANE ist ein Einmaldosispraparat in einer Einmal-
spritze und darf pro Behandlungsserie nur einmal injiziert
werden. Die empfohlene Dosis ist 3 ml pro Knie-, Hiift- bzw.
Schultergelenk. Die empfohlene Dosis ist 1-2 ml fiir zusam-
mengesetzte Gelenke (z. B. Ellbogen oder Sprunggelenk)
und ca. 1 ml fir kleine Synovialgelenke (z. B. Daumen).

Indikationen

Symptomatische Behandlung milder bis maRiger Knie-
und Hiiftgelenkarthrose. DUROLANE ist zudem fiir die
symptomatische Behandlung von milden bis méaRigen
Osteoarthroseschmerzen in Sprung-, Schulter-, Ellenbogen-,
Hand-, Finger-, und Zehengelenken zugelassen. DUROLANE
ist auBerdem fiir die Behandlung von Schmerzen nach
arthroskopischen Eingriffen am Gelenk bei Vorliegen einer
Gelenkarthrose innerhalb von drei Monaten nach dem Eingriff
indiziert.

Kontraindikationen

Keine bekannt.

Warnhinweise

+ DUROLANE darf bei infiziertem oder stark entziindetem
Synovialgelenk nicht injiziert werden.

+ DUROLANE darf bei aktiver Hauterkrankung oder Infektion
an oder nahe der Injektionsstelle nicht injiziert werden.

« DUROLANE darf nicht intravaskulér oder extraartikular
bzw. in das Synovialgewebe oder die Gelenkkapsel injiziert
werden.

« DUROLANE darf nicht erneut sterilisiert werden, da das
Produkt hierdurch beschadigt werden kann.

VorsichtsmaBnahmen

+« DUROLANE ist bei Patienten mit vendsen oder
lymphatischen Stauungen im Bein mit besonderer Vorsicht
anzuwenden.

« Die Anwendung von DUROLANE bei schwangeren bzw.
stillenden Frauen oder bei Kindern wurde bisher nicht
untersucht.

« Fir jedes zu behandelnde Gelenk ist eine separate
DUROLANE-Spritze zu verwenden.

« Wie bei allen invasiven Gelenkbehandlungen besteht ein
geringes Infektionsrisiko.

« DUROLANE darf bei bekannter Uberempfindlichkeit des
Patienten gegeniiber Produkten auf Hyaluronséurebasis
nicht injiziert werden.

« Lokalanasthetika dirfen bei bekannter Allergie
oder Uberempfindlichkeit des Patienten gegeniiber
Lokalanasthetika nicht verwendet werden.

« Injektionen unter fluoroskopischer Kontrolle und unter
Verwendung eines Kontrastmittels diirfen bei bekannter
Allergie oder Uberempfindlichkeit des Patienten gegeniiber
dem Kontrastmittel nicht vorgenommen werden.

« Erneute Injektionen ins Knie in einem kiirzeren zeitlichen
Abstand als 6 Monate nach der Erstinjektion wurden in
klinischen Studien bisher noch nicht untersucht.

« Ein steigender Injektionsdruck kann darauf hinweisen,
dass die Nadel falschlicherweise auRerhalb des Gelenks
positioniert ist oder dass das Gelenk berfillt ist.

« Die Wirksamkeit von DUROLANE nach ausschlieRlich zu
Diagnose- oder Untersuchungszwecken vorgenommenen
arthroskopischen Eingriffen oder bei Nichtvorliegen einer
Gelenkarthrose ist nicht nachgewiesen.

« Bei Patienten mit bestehender Chondrokalzinose ist
DUROLANE mit Vorsicht zu verwenden, da die Injektion
zu einem akuten Anfall fiihren kann.

Unerwiinschte Ereignisse

Die meisten in klinischen Studien zur Therapie von
Osteoarthrose von Knie- und Huftgelenken berichteten
unerwiinschten Ereignisse wurden als voriibergehende
Schmerzen, Anschwellen und/oder Steifheit des Gelenks
beschrieben. Diese unerwlinschten Ereignisse waren
von milder oder maRiger Intensitdt und mussten in nur
wenigen Féllen mit Schmerzmitteln oder nichtsteroidalen
Antirheumatika (NSAR) behandelt werden.

Die Verwendung von Hyaluronsaurepraparaten zur Behandlung
anderer Gelenke filhrte nicht zu weiteren speziellen
unerwlinschten Ereignissen.

Keine der anderen berichteten unerwiinschten Ereignisse
wurden als akute Gelenkentziindung oder als allergische
Reaktion interpretiert. Sie machten keinerlei medizinische
MaRnahmen in Form chirurgischer Eingriffe oder der Gabe
von systemischen oder intraartikuldren Steroiden oder
Antibiotika erforderlich.

Unerwiinschte Ereignisse sind dem regionalen Bioventus-
Vertreter zu melden.

Wechselwirkungen

Die Sicherheit und Wirksamkeit von DUROLANE in

Verbindung mit anderen intraartikuldren Injektionsmitteln

wurde noch nicht untersucht.

Anwendung

Allg ine Angaben zur A fung

+ DUROLANE darf nur von einem approbierten Arzt
injiziert werden (oder gemaR den geltenden ortlichen
Vorschriften), der mit der intraartikuléren Injektionstechnik
fiir das zu behandelnde Synovialgelenk vertraut ist, und
nur in Einrichtungen, die fiir intraartikulére Injektionen
besonders ausgestattet sind.

+ DUROLANE ist unter strikt aseptischen Bedingungen zu

injizieren.

DUROLANE darf nur in den Gelenkraum injiziert werden.

« Fir die intraartikuldre Injektion in bestimmte
Synovialgelenke ist die Fiihrung durch Bildgebung
erforderlich, um die korrekte Positionierung zu
gewahrleisten und die Schadigung benachbarter
lebenswichtiger Strukturen zu vermeiden.

« Mit oder ohne Bildfiihrung ist der Injektionsweg fiir die
intraartikuldre Injektion so zu wahlen, dass Schaden an
benachbarten lebenswichtigen Strukturen vermieden
werden.

« Vor dem Injizieren die Injektionsstelle mit Alkohol oder
einer anderen geeigneten antiseptischen Losung reinigen.

« Ein eventuell vorhandener Gelenkerguss ist vor dem
Injizieren von DUROLANE zu entfernen. Fiir das Entfernen
des Ergusses und die Injektion von DUROLANE ist die
gleiche Nadel zu verwenden.

« Die empfohlene Nadelstarke betragt 18 bis 22 G; die Nadel
ist ausreichend lang zu wahlen.

« Die Verwendung kleinerer Nadeln l&sst den fiir die
Einbringung des Produkts erforderlichen Druck steigen.

Zusétzliche i zur

Synovialgelenken mit Fiihrung durch Bildgebung

« Die intraartikulére Injektion in Hiift gelenke sollte unter
fluoroskopischer Kontrolle (am besten unter Verwendung
eines Kontrastmittels) oder unter Ultraschallkontrolle
verabreicht werden, um eine korrekte Position der Nadel im
Gelenkraum sicherzustellen.

« Uber die Kontrolle bei der Behandlung anderer
Synovialgelenke entscheidet der behandelnde Arzt.

« Schmerzen durch die Injektion kénnen durch die
Verwendung topischer Vereisungsmittel oder subkutan
verabreichter értlicher Betdubung minimiert werden.

« Die bildgefiihrte Injektion darf nur von Arzten vorgenommen
werden, die mit derartigen Eingriffen bereits Erfahrung
haben.

von

Zusiitzliche Inf i zur B nach arthro-

skopischen Eingriffen

« Nach dem arthroskopischen Eingriff ist die intraartikulare
Injektion auRerhalb des sterilen Felds durchzufiihren, da
das AuBere der Spritze nicht steril ist.

« Gelenke, an denen héaufig arthroskopische Eingriffe
durchgeflihrt werden, sind Knie-, Hiift-, Schulter-,
Ellenbogen-, Sprung- und Handgelenke.

Bitte informieren Sie den Patienten iiber Folgendes:

« Wie bei allen invasiven Gelenkbehandlungen sind an
den ersten zwei Tagen nach der Injektion anstrengende
Aktivitaten zu vermeiden (z. B. Tennis, Joggen oder lange
Spaziergange).

« In der ersten Woche nach der DUROLANE-Injektion muss
mit vorlibergehenden Reaktionen wie Schmerzen und/
oder Anschwellen/Steifheit gerechnet werden. Sie sind von
leichter bis milder Intensitét. Bei langer als eine Woche
anhaltenden Symptomen ist ein Arzt zu kontaktieren.

Wirkung

« Klinische Studien zu DUROLANE bei Osteoarthrose des

Knies und der Hiifte zeigen 6 Monate nach der Behandlung

im Vergleich zur Ausgangssituation signifikanten mittleren

Nutzen, wie z. B. Verbesserung von Schmerz und

Beweglichkeit des Knies und der Hiifte.

Studien zur Untersuchung wiederholter Behandlungen des

Knies 6 Monate nach der ersten Injektion ergaben keine

Zunahme unerwiinschter Ereignisse.

Kontrollierte Studien von DUROLANE bei Osteoarthrose

des Kniegelenks ergaben einen signifikanten Nutzen bei

ansprechenden Patienten im Vergleich zu Kochsalzlosung
und keine schlechteren Ergebnisse im Vergleich zu einem

Kortikosteroid bei einer gezielten Patientenpopulation.

« Klinische Studien anderer, mit DUROLANE vergleichbarer,
Hyaluronsaurepraparate zur Behandlung von Osteoarthrose
sowie nach arthroskopischen Eingriffen an anderen
Gelenken als Knie- und Hiftgelenk ergaben einen
mittleren Nutzen im Vergleich zur Ausgangssituation.
Bestimmte Studien ergaben zudem Verbesserungen bei
der mit Hyaluronsaure behandelten Gruppe im Vergleich zur
Kontrolltherapie, wie Kochsalzlésung und Kortikosteroide. Bis
zu 6 Monate nach Behandlung wurden Verbesserungen von
Schmerz und Beweglichkeit beobachtet.

« Die Halbwertzeit von DUROLANE im menschlichen Knie
betragt etwa 4 Wochen.

Lieferumfang

DUROLANE wird in einer 3-ml-Glasspritze mit Luer-Lock-
Anschluss geliefert, die in einer Blisterpackung verpackt ist.
Der Inhalt der Spritze ist steril. Das AuRere der Spritze ist nicht
steril.

DUROLANE ist fiir den einmaligen Gebrauch bestimmt
und darf nicht emeut sterilisiert werden. Das Produkt ist
unmittelbar nach Entnahme der Spritze aus ihrer Verpackung
zu verwenden. Gedffnete oder beschadigte Blisterpackungen
bzw. Spritzen diirfen nicht verwendet werden.

Die Spritze und nicht verwendetes Material sind sofort
nach der Behandlung zu entsorgen und dirfen wegen des
Kontaminationsrisikos fiir unbenutztes Material und der damit
verbundenen sonstigen Risiken, etwa der Infektionsgefahr,
nicht wieder verwendet werden. Bei der Entsorgung sind die
anerkannten medizinischen Verfahren sowie die geltenden
nationalen bzw. drtlichen Vorschriften und die Richtlinien der
jeweiligen Einrichtung zu beachten.

Haltbarkeit und Lagerung

DUROLANE st originalverpackt bei Temperaturen unter
30°C aufzubewahren. Das Verfallsdatum ist auf der
Verpackung angegeben. Nach diesem Datum darf das
Produkt nicht mehr verwendet werden. Vor Frost schiitzen.

Hergestellt von

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala,
Schweden

Im Auftrag von

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100 M
Durham, NC 27703 USA

Nordamerika: 1-800-396-4325 oder 1-919-474-6700

Alle anderen Landern: +31 (0) 20 653-3967
EU-Vertreter

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15

2513 BH Den Haag

Niederlande

Tel.: +31(0) 70 345-8570

Fax: +31 (0) 70 346-7299

BEI BESCHADIGTER VERPACKUNG NICHT VER-
WENDEN

*DUROLANE ist eine eingetragene Marke der Q-Med AB.
Informationen zur Packungsbeilage stehen zur Verfligung
unter:

www.durolane.com

DUROLANE
INSTRUCCIONES
DE USO

Composicion

Cada ml contiene:

Acido hialurénico, estabilizado 20 mg
Sol. cloruro sédico fisiolégico, pH 7 q.s.

Descripcion

DUROLANE* ha sido concebido para ser utilizado como
inyeccién intraarticular en el tratamiento sintomatico de
la osteoartritis de cadera o rodilla de leve a moderada.
Ademas, DUROLANE se ha concebido para utilizarse en
la inyeccion intraarticular para el tratamiento sintomatico
de la osteoartritis de leve a moderada de las articulaciones
sinoviales indicadas y del dolor tras procedimientos
artroscépicos. La inyeccién debera realizarla un médico
especialista autorizado, o debera hacerse de acuerdo con
las normativas locales vigentes.

DUROLANE contiene 20 mg/ml de acido hialurénico
estabilizado de origen no animal en una solucién fisiolégica
tamponada de cloruro de sodio de pH 7. DUROLANE es un
lubricante viscoelastico transparente y estéril que se presenta
en una jeringa de cristal de 3 ml. El producto es de un solo uso.

El acido hialurénico es idéntico en todos los organismos
vivos. Se trata de un polisacarido natural presente en los
tejidos corporales que se encuentra en concentraciones
especialmente altas en el liquido sinovial y en la piel.
DUROLANE esta compuesto de &cido hialurénico producido
biosintéticamente, purificado y estabilizado. DUROLANE es
degradado en el cuerpo por la misma via metabdlica que el
4cido hialurénico endégeno.

Accion

El &cido hialurénico constituye una parte natural del liquido
sinovial y actuia en las articulaciones como lubricante para los
cartilagos y ligamentos y como efecto protector frente a las
fuerzas mecanicas. Las inyecciones de &cido hialurénico en la
articulacion permiten recuperar la viscosidad y la elasticidad, asi
como disminuir el dolor y mejorar la movilidad de la articulacién.

Posologia

DUROLANE es una preparaciéon de una sola dosis e
inyeccion unica, y debe inyectarse una vez por tratamiento.
La dosis recomendada es de 3 ml por cada articulacion
de rodilla, cadera u hombro. La dosis recomendada es de
1-2 ml para articulaciones intermedias (por ejemplo, codo,
tobillo) y aproximadamente 1 ml para articulaciones sinoviales
pequefas (por ejemplo, dedo pulgar).

Indicaciones

Tratamiento sintomatico de osteoartritis leve a moderada
en la rodilla o cadera. Ademas, DUROLANE se ha
aprobado para el tratamiento sintomatico asociado al
dolor de osteoartritis de leve a moderado en el tobillo,
hombro, codo, mufieca, dedos de las manos y de los pies.
DUROLANE también esta indicado para el dolor derivado
de la artroscopia de las articulaciones en presencia
de osteoartritis durante los tres meses posteriores al
procedimiento.

Contraindicaciones
Ninguna conocida.

Advertencias

+ DUROLANE no debe inyectarse si la articulacion sinovial
esta infectada o muy inflamada.

+ DUROLANE no debe inyectarse si el paciente presenta una
infeccion o enfermedad de la piel en la zona de inyeccion
o préxima a ella.

+ DUROLANE no se debe inyectar de forma intravascular, ni
extraarticular, niinyectarse en los tejidos ni en las capsulas
sinoviales.

« No reesterilizar DUROLANE; el producto podria estropearse

Precauciones

« DUROLANE debe utilizarse con precaucion en pacientes
que sufren estasis venosa o linfatica en la pierna.

+ DUROLANE no se ha probado en mujeres embarazadas
o en periodo de lactancia, ni en nifios.

+ Se debe utilizar una jeringa diferente de DUROLANE para
cada articulacion del paciente que se va a tratar.

« Al igual que en el procedimiento invasivo en las

articulaciones, existe un pequefio riesgo de infeccion.

DUROLANE no debe inyectarse si el paciente es sensible

a los productos que contienen &cido hialurénico.

No se debe emplear anestesia local si se sabe que

el paciente es alérgico o especialmente sensible a la

anestesia local.

No se procedera a la inyeccidn bajo control fluoroscépico,

con el uso de un producto de contraste, si se sabe que el

paciente es alérgico o especialmente sensible al producto

de contraste.

En los estudios clinicos realizados no se han estudiado

las reinyecciones en la rodilla con un intervalo inferior a 6

meses entre la primera y la segunda inyeccion.

Un aumento en la presion de la inyeccion puede indicar

una colocacion extraarticular incorrecta de la aguja o un

llenado excesivo de la articulacion.

Se desconoce la efectividad de DUROLANE tras los

procedimientos artroscépicos solo para diagnéstico o

examen o en ausencia de osteoartritis concomitante de la

articulacion.

DUROLANE debe utilizarse con precaucion en pacientes

que sufran condrocalcinosis, ya que la inyeccion podria

causar una crisis aguda de esta enfermedad.

Acontecimientos adversos

La mayoria de las reacciones adversas notificadas en los
estudios clinicos de la cadera y la rodilla se describieron
como dolor, hinchazén y/o rigidez transitorios localizados
en la articulacion. Estas reacciones adversas eran de
intensidad leve a moderada y sélo requiere ocasionalmente
tratamiento con analgésicos o AINE.

El uso de otros preparados con &cido hialuronico en otras
articulaciones no reveld ninguna reaccién adversa tinica adicional.

Ninguna de las reacciones adversas notificadas se
interpreté como una artritis inflamatoria aguda o una
reaccion alérgica, y no precisaron atencion médica en forma
de intervencion quirdrgica, esteroides intraarticulares o por
via general o antibiéticos.

Los acontecimientos adversos deben informarse al
representante local de Bioventus.

Interacciones
Se desconoce la seguridad y efectividad de DUROLANE
junto con otras inyecciones intraarticulares.

Administracion

Infor io | sobre la
+ DUROLANE sdlo debe ser inyectado por personal médico
autorizado (o de conformidad con las leyes locales),
familiarizado con la técnica de inyeccién intraarticular de
la articulacion sinovial que se va a tratar y en instalaciones
adecuadas para las inyecciones intraarticulares.
DUROLANE debe inyectarse siguiendo técnicas asépticas
de forma estricta.

DUROLANE solo debe ser inyectado dentro de la cavidad
articular.

En algunas articulaciones sinoviales, la inyeccion
intraarticular debe guiarse por iméagenes con objeto de
garantizar la correcta colocacion y evitar dafios a las
estructuras vitales adyacentes.

Se debe elegir la via de inyeccion intraarticular con o sin la
ayuda de las imagenes de manera que no implique riesgo
alguno para las estructuras vitales adyacentes.

Se debe limpiar la zona de inyeccién con alcohol u otra
solucién antiséptica adecuada antes de inyectar el farmaco.
Si hay efusion articular, debe eliminarse antes de inyectar
DUROLANE. Se debe emplear la misma aguja para
eliminar la efusion e inyectar DUROLANE.

« Se recomienda un tamafio de aguja de 18 222 G, con una
longitud apropiada.

El uso de agujas mas pequefias incrementa la presion
necesaria para administrar el producto.

acion

Informacién adicional para el tratamiento de
articulaciones sinoviales que requieran el guiado
por imdgenes

+ Lainyeccion intraarticular en la cadera en las articulaciones
debe administrarse bajo control fluoroscopico (y, a
ser posible, con un producto de contraste) o control
ultrasonogréafico, con objeto de garantizar la correcta
colocacién de la aguja en la cavidad articular.

« Eluso de imagenes en las demas articulaciones sinoviales
lo decidira el médico correspondiente.

« Es posible paliar la incomodidad de la inyeccién utilizando
agentes refrigerantes topicos o anestésicos administrados
de forma subcutanea.

« La inyeccién guiada por imégenes sdlo debe ser efectuada por
personal médico con experiencia en este tipo de administraciones.

il

Infor | para el posterior a

la artroscopia

« Tras el procedimiento artroscopico, la inyeccion intraarticular
se debe aplicar fuera del campo estéril, ya que el exterior
de la jeringa no es estéril.

« Las articulaciones que normalmente se someten a
intervenciones artroscopicas son las de rodilla, cadera,

hombro, codo, tobillo y mufieca.

Informacién importante para el paciente:

« Como ocurre en cualquier procedimiento de articulacion
invasiva, se recomienda evitar actividades que requieran
esfuerzo (por ejemplo, tenis, jogging o largos paseos) los
dos primeros dias después de realizar la inyeccion.

+ Se pueden anticipar algunas reacciones transitorias a la
inyeccion de DUROLANE, tales como dolor y/o hinchazén/
rigidez de intensidad leve a moderada durante la primera
semana después de realizarse la inyeccion. Si los sintomas
persisten, el paciente debe ponerse en contacto con un médico.

Eficacia

« Los datos clinicos correspondientes a los 6 meses posteriores
al tratamiento con DUROLANE referentes a la osteoartritis
de rodilla y de cadera muestran unos beneficios medios
significativos, como mejoria del dolor y la funcion fisica de la
cadera y rodilla, en comparacion con la situacion inicial.

+ Segun los estudios relativos a la repeticion del tratamiento en
la rodilla a los 6 meses de la inyeccion inicial no se observo
una mayor incidencia de acontecimientos adversos.

« Las pruebas controladas de DUROLANE en la osteoartritis
de rodilla indican beneficios significativos con respecto
a la solucion salina y los resultados no son inferiores
con respecto a los corticosteroides en una poblacién de
pacientes con eficacia ampliamente adoptada.
Los estudios clinicos de otros preparados con &cido
hialurénico similares a DUROLANE en articulaciones
diferentes a la de la rodilla y la cadera para el tratamiento
de la osteoartritis y la postartroscopia indican beneficios
medios respecto a la situacion inicial. Algunos estudios
seleccionados indican mejoras que favorecen al grupo
tratado con &cido hialurénico con respecto al grupo con
el tratamiento de control, como la solucién salina y los
corticosteroides. Se observaron alivio del dolor y mejora en
la funcion fisica seis meses después del tratamiento.

* La vida media de DUROLANE en las rodillas humanas es
de aproximadamente cuatro (4) semanas.

Presentacion

DUROLANE se suministra en una jeringa de cristal de 3 ml,
con una guarnicion Luer-lok, introducida en un envase con
blisteres. El contenido de la jeringa es estéril. El exterior
de la jeringa no es estéril.

DUROLANE es un producto concebido para uso tnico. No
debe ser reesterilizado. Ha de emplearse inmediatamente
tras extraer la jeringa de su envase. No utilizar si el envase
o la jeringa estan abiertos o dafiados.

La jeringa y todo el material que no se haya utilizado deben
desecharse inmediatamente después de la sesién de tratamiento
y no deben reutilizarse, ya que el material no utilizado puede
haberse contaminado y ello entrafia riesgos, como infecciones. En
su eliminacién deben respetarse las practicas médicas aceptadas
y las normas nacionales, locales o institucionales.

Al : Ancidad

y
DUROLANE debe guardarse en su envoltorio original a una
temperatura maxima de 30 °C. La fecha de caducidad esta
indicada en el envoltorio y no debe utilizarse el producto una vez
transcurrida esa fecha. Evitar someter el producto a congelacion.

Sitio de fabricacion

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Suecia
Para

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100 u
Durham, NC 27703 USA

Norteamérica: 1-800-396-4325 o 1-919-474-6700

Todos los demés pais: +31 (0) 20 653-3967
Representante CE

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15

2513 BH The Hague

Paises Bajos

Tel.: +31 (0) 70 345-8570

Fax: +31 (0) 70 346-7299

NO UTILIZAR EL PRODUCTO SI EL ENVASE ESTA
DANADO

*DUROLANE es una marca registrada de Q-Med AB.

Para obtener informacién sobre el prospecto, visite:
www.durolane.com

DUROLANE
ISTRUZIONI PER
L’'USO

Contenuto

Ogni ml contiene:

Acido ialuronico stabilizzato 20 mg
Soluzione fisiologica di cloruro di sodio, pH 7 q.s.

G

Descrizione

DUROLANE* & destinato all'uso nelle iniezioni in sede intra-
articolare per il trattamento sintomatico dell'osteoartrite
del ginocchio o dellanca da lieve a moderata. Inoltre,
DUROLANE e destinato all'uso nelle iniezioni in sede intra-
articolare per il trattamento sintomatico dell'osteoartrite
delle articolazioni sinoviali indicate da lieve a moderata
e per la riduzione del dolore successivo alle procedure
artroscopiche. Il prodotto deve essere iniettato da un
medico competente o in conformita alla legislazione locale.

DUROLANE contiene 20 mg/ml di acido ialuronico non
animale stabilizzato in soluzione fisiologica tampone di
cloruro di sodio pH 7. DUROLANE & un gel viscoelastico
trasparente sterile fornito in una siringa di vetro da 3 ml. Il
prodotto & esclusivamente monouso.

L'acido ialuronico & identico in tutti gli organismi viventi.
Si tratta di un polisaccaride naturale presente nei tessuti
del corpo, con concentrazioni particolarmente elevate nel
liquido sinoviale e nella pelle. DUROLANE & composto
da acido ialuronico prodotto biosinteticamente, purificato
e stabilizzato. DUROLANE viene assimilato dal corpo
secondo lo stesso percorso metabolico dell'acido ialuronico
endogeno.

Modalita di azione

L'acido ialuronico del corpo costituisce una parte
naturale del liquido sinoviale e agisce nelle articolazioni
sia come lubrificante di cartilagini e legamenti sia
come ammortizzatore. Le iniezioni di acido ialuronico
nell'articolazione per ripristinare la viscosita e I'elasticita
possono ridurre il dolore e migliorare la mobilita
dell'articolazione.

Dosaggio

DUROLANE ¢ un preparato monodose per iniezione
singola e deve essere iniettato una sola volta per
trattamento. La dose raccomandata & 3 ml per articolazione
di ginocchio, anca o spalla. La dose raccomandata & 1-2
ml per le articolazioni intermedie (ad es., gomito, caviglia) e
circa 1 ml per le articolazioni sinoviali di piccole dimensioni
(ad es. pollice).

Indicazioni

Trattamento sintomatico dell'osteoartrite del ginocchio
o dellanca da lieve a moderata. Inoltre DUROLANE &
stato approvato per la cura sintomatica dell'osteoartrite da
leggera a moderata nella caviglia, nella spalla, nel gomito,
nel polso, nelle dita della mano e del piede. DUROLANE &
inoltre indicato per il trattamento del dolore successivo a un
intervento di artroscopia in presenza di osteoartrite nei tre
mesi successivi alla procedura.

Controindicazioni
Nessuna controindicazione accertata.

Avvertenze

« DUROLANE non deve essere iniettato qualora
I'articolazione sinoviale sia infetta o fortemente infiammata.

« DUROLANE non deve essere iniettato in presenza di
dermopatia o infezione attiva in corrispondenza o in
prossimita del sito di iniezione.

« DUROLANE non deve essere iniettato per via intravascolare
o extra-articolare oppure nelle capsule o nei tessuti sinoviali.

« Non risterilizzare DUROLANE onde evitare di danneggiare
il prodotto.

Precauzioni

« DUROLANE deve essere utilizzato con cautela nei pazienti
con stasi venosa o linfatica nella gamba.

« DUROLANE non é stato testato nelle donne in gravidanza
o in allattamento o nei bambini.

+ E necessario utilizzare una singola siringa di DUROLANE
per ciascuna articolazione da trattare.

« Come per qualsiasi intervento invasivo sull'articolazione,
la procedura comporta un lieve rischio di infezione.

+ DUROLANE non deve essere iniettato in pazienti con
accertata sensibilita ai prodotti a base di acido ialuronico.

« Si sconsiglia I'uso di anestetici locali in caso di allergia o
sensibilita del paziente a tali prodotti.

« Si sconsiglia di effettuare I'iniezione con controllo
fluoroscopico e con I'uso di un mezzo di contrasto in caso
di allergia o sensibilita del paziente al mezzo di contrasto.

* Negli studi clinici, non sono stati studiati gli effetti della
ripetizione delle iniezioni nel ginocchio a un intervallo tra
la prima e la seconda iniezione inferiore a 6 mesi.

« Un aumento della pressione di iniezione potrebbe indicare
un non corretto posizionamento extra-articolare dell'ago
oppure un eccessivo riempimento dell'articolazione.

« L'efficacia di DUROLANE successivamente alle procedure
artroscopiche a scopo esclusivamente diagnostico o
di esame o in assenza di osteoartrite concomitante
dell'articolazione non ¢ stata stabilita.

« DUROLANE deve essere utilizzato con cautela nei pazienti
con condrocalcinosi preesistente in quanto I'iniezione
potrebbe comportare un attacco acuto di tale condizione.

Effetti collaterali

La maggior parte degli effetti collaterali riscontrati negli studi
clinici del ginocchio e dell'anca ¢ stata descritta come dolore
transitorio, gonfiore e/o rigidita localizzata all’articolazione.
Tali effetti collaterali sono stati di lieve o moderata intensita
e solo occasionalmente hanno richiesto il trattamento con
antidolorifici o FANS.

L'uso di altri preparati di acido ialuronico in altre articolazioni
non ha mostrato ulteriori effetti collaterali esclusivi.

Nessuno degli altri effetti collaterali riferiti & stato interpretato
come artrite infiammatoria acuta o reazione allergica, né
ha richiesto attenzione medica sotto forma di intervento
chirurgico o somministrazione di steroidi sistemici o intra-
articolari o antibiotici.

Gli effetti collaterali devono essere comunicati al
rappresentante locale Bioventus.

Interazioni

Non sono state accertate la sicurezza e l'efficacia di
DUROLANE in concomitanza con altri prodotti iniettabili per
via intra-articolare.

Somministrazione

Informazioni generali sulla somministrazione

* DUROLANE deve essere iniettato esclusivamente da un

medico competente (0 in conformita alla legislazione locale),

esperto nella tecnica di iniezione intra-articolare per le
articolazioni sinoviali da trattare, e in cliniche debitamente
attrezzate per le iniezioni intra-articolari.

DUROLANE deve essere iniettato adottando una tecnica

asettica.

* DUROLANE deve essere iniettato esclusivamente nella
cavita articolare.

« L'iniezione intra-articolare in certe articolazioni sinoviali
richiede la guida mediante immagini per garantire un
accurato posizionamento e per evitare di danneggiare le
strutture vitali adiacenti.

« |l sito di iniezione intra-articolare con o senza guida
mediante immagini deve essere scelto in modo da evitare
di danneggiare le strutture vitali adiacenti.

« Prima dell'iniezione, trattare il sito di iniezione con alcol o
altra soluzione antisettica.

« Rimuovere I'eventuale effusione dell'articolazione prima
di iniettare DUROLANE. Per la rimozione dell'effusione e
liniezione di DUROLANE deve essere utilizzato lo stesso
ago.

« Utilizzare un ago di lunghezza appropriata, preferibilmente
di misura compresa tra 18 e 22 G.

« L'uso di aghi piu piccoli comporta un aumento della
pressione necessaria per la somministrazione del prodotto.

Informazioni  aggiuntive sul trattamento delle
articolazioni sinoviali che richiedono la guida medi:
immagini

« Liniezione intra-articolare nelle articolazioni dellanca della deve
essere effettuata sotto controllo fluoroscopico (preferibilmente
con un mezzo di contrasto) o ultrasonografico per garantire il
corretto posizionamento dellago nella cavita articolare.

« Nelle altre articolazioni sinoviali il ricorso alla guida
mediante immagini & a discrezione del medico che esegue
il trattamento.

« |l disagio dell'iniezione pud essere ridotto al minimo
utilizzando agenti congelanti topici o anestetici locali
somministrati per via sottocutanea.

« L'iniezione con guida mediante immagini deve essere
eseguita esclusivamente da medici esperti in questo tipo
di somministrazione.

Informazioni

artroscopia

« Successivamente alla procedura artroscopica, I'iniezione
intra-articolare deve essere eseguita all'esterno del campo
sterile in quanto la parte esterna della siringa non & sterile.

* Le articolazioni che generalmente sono sottoposte a
procedure artroscopiche sono il ginocchio, I'anca, la spalla,
il gomito, la caviglia e il polso.

aggiuntive per il trattamento post-

Si prega di informare il paziente che:

« Come per qualsiasi intervento invasivo sull'articolazione, si
raccomanda di evitare attivita fisiche intense (ad es. tennis,
jogging o lunghe passeggiate) per i primi 2 giorni dopo
liniezione.

« Durante la prima settimana successiva all'iniezione possono
verificarsi alcune reazioni transitorie correlate all'iniezione
di DUROLANE, quali dolore e/o gonfiore/rigidita di intensita
da lieve a moderata. Se i sintomi persistono per piti di una
settimana, consultare un medico.

Prestazioni

« Gli studi clinici di DUROLANE per osteoartriti del ginocchio

e dell'anca hanno fatto registrare un significativo beneficio

medio, quale la riduzione del dolore al ginocchio e all'anca

e il miglioramento della funzionalita fisica rispetto ai

valori clinici al basale registrati a 6 mesi di distanza dal

trattamento.

Gli studi che analizzavano i casi di ripetizione del

trattamento al ginocchio 6 mesi dopo la prima iniezione non

hanno fatto registrare un aumento degli effetti collaterali.

* Nelle sperimentazioni controllate di DUROLANE per
l'osteoartrite del ginocchio sono stati osservati notevoli
benefici nel “responder rate” rispetto alla soluzione
fisiologica e risultati non inferiori rispetto all’utilizzo di
corticosteroidi in una popolazione di pazienti ad alta efficacia
ampiamente adottata.

« Studi clinici di altri preparati di acido ialuronico simili al
DUROLANE su articolazioni diverse dal ginocchio e
dall'anca per il trattamento dell'osteoartrite e la post-
artroscopia indicano benefici medi rispetto ai valori
al basale. Studi specifici hanno inoltre dimostrato
miglioramenti a favore del gruppo trattato con acido
ialuronico rispetto a quello della terapia di controllo, ad
esempio con soluzione fisiologica e corticosteroidi. A
6 mesi di distanza dal trattamento sono stati osservati
miglioramenti quali la riduzione del dolore e il miglioramento
della funzionalita fisica.

« lltempo di dimezzamento del DUROLANE nelle ginocchia
umane & di circa quattro (4) settimane.

Confezione

DUROLANE viene fornito in una siringa di vetro da 3 ml con
raccordo Luer-lok, in confezione blister. Il contenuto della
siringa ¢ sterile. La parte esterna della siringa non ¢ sterile.

DUROLANE ¢ un prodotto monouso e non deve essere
risterilizzato. Una volta rimossa la siringa dalla confezione,
utilizzare immediatamente. Non utilizzare il prodotto se la
confezione blister o la siringa sono aperte o danneggiate.

La siringa e qualsiasi materiale inutilizzato devono essere
smaltiti immediatamente dopo la sessione di trattamento
e non devono essere riutilizzati onde evitare il rischio di
contaminazione del materiale inutilizzato e i relativi rischi
di infezione. Smaltire il prodotto secondo la prassi medica
accettata e le vigenti direttive nazionali, locali o istituzionali.

Conservazione e scadenza

DUROLANE deve essere conservato nella sua confezione
originale a una temperatura non superiore a 30 °C. La
data di scadenza & indicata sulla confezione e il prodotto
non deve essere utilizzato oltre tale data. Evitare il
congelamento.

Sito di produzione

Bioventus LLC

America del Nord 1-800-396-4325 o 1-919-474-6700
EMERGO EUROPE
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Tutti gli altri paesi: +31 (0) 20 653-3967

Rappresentante per 'Europa

Molenstraat 15 -H m
2513 BH The Hague

Tel: +31 (0) 70 345-8570

Fax: +31 (0) 70 346-7299
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*DUROLANE é un marchio registrato di Q-Med AB.
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www.durolane.com

INSTRUGOES DE
UTILIZAGAO DO
DUROLANE

Conteudo

Cada ml contém:

Acido Hialurénico, estabilizado 20 mg
Solugao fisio. de cloreto de sédio, pH 7 q.s.

Descrigdo

DUROLANE* destina-se a ser utilizado na injecgao intra-
articular para o tratamento sintomatico de osteoartrite ligeira
a moderada do joelho ou da anca. Além disso, DUROLANE
destina-se a ser utilizado na injecgdo intra-articular para o
tratamento sintomatico de osteoartrite ligeira a moderada
de articulagdes sinoviais indicadas e para a dor decorrente
de procedimentos artroscopicos. DUROLANE deve ser
injectado por um médico certificado ou de acordo com a
legislag&o local.

DUROLANE contém 20 mg/ml de &cido hialurénico nao
animal estabilizado numa solugéo fisiolégica tamponada
de cloreto de sodio de pH 7. DUROLANE é um gel
viscoelastico, transparente e esterilizado fornecido numa
seringa de vidro de 3 ml. O produto esta indicado apenas
para uma Unica utilizagao.

O 4cido hialurénico é idéntico em todos os organismos
vivos. E um polissacarideo natural que estd presente
em todos os tecidos do corpo, com concentragdes
particularmente elevadas no fluido sinovial e na pele.
DUROLANE é composto por acido hialurénico produzido
biossinteticamente, que foi purificado e estabilizado.
DUROLANE ¢ dissolvido no corpo pela mesma forma
metabolica dos &cidos hialurénicos endégenos.

Modo de acgao

O 4cido hialurénico do corpo constitui uma parte natural
do fluido sinovial e actua nas articulagdes quer como um
lubrificante da cartilagem e dos ligamentos, quer como
um amortecedor. As injecgdes de &cido hialurénico na
articulacao para restaurar a viscosidade e a elasticidade
podem diminuir a dor e melhorar a mobilidade da
articulagdo.

Dosagem

DUROLANE é um preparado de dose Unica e injeccao
unica e deve ser injectado apenas uma vez por tratamento.
A dose recomendada é de 3 ml por cada articulagdo do
joelho, da anca ou do ombro. Adose recomendada é de 1-2
ml para articulagdes intermédias (por exemplo, cotovelo,
tornozelo) e de aproximadamente 1 ml para pequenas
articulagdes sinoviais (por exemplo, polegar).

Indicagdes

Tratamento sintomatico de osteoartrite ligeira a moderada
do joelho ou da anca. Além disso, DUROLANE foi aprovado
para o tratamento sintomatico associado a dor provocada por
osteoartrite ligeira a moderada no tomozelo, ombro, cotovelo,
pulso, dedos das maos e dos pés. DUROLANE também esta
indicado para a dor decorrente de artroscopia das articulages
na presenca de osteoartrite durante o periodo de trés meses
apds o procedimento.

Contra-indicagoes
Nenhuma conhecida.

Adverténcias

« DUROLANE n&o deve ser injectado se a articulagéo sinovial
estiver infectada ou muito inflamada.

« DUROLANE nao deve ser injectado se existir uma doenca
cutanea activa ou infecgéo presente no ou préximo do local
da injecgdo.

« DUROLANE nao deve ser injectado intravascularmente
ou extra-articularmente nem nos tecidos sinoviais ou na
capsula.

« Nao reesterilize o DUROLANE, uma vez que pode danificar
o produto.

Precaugdes

« DUROLANE deve ser utilizado com cuidado em doentes

com estase venosa ou linfatica presente na perna.

DUROLANE néo foi testado em mulheres gravidas ou a

amamentar nem em criangas.

Deve ser utilizada uma seringa de DUROLANE separada

em cada articulagao individual a tratar.

« Como em qualquer procedimento invasivo das articulagdes,
ha um pequeno risco de infecgao.

+ DUROLANE nao deve ser injectado se for do conhecimento

geral que o doente é sensivel a produtos a base de acido

hialurénico.

Os anestésicos locais ndo devem ser utilizados se for do

conhecimento geral que o doente ¢ alérgico ou sensivel a

anestésicos locais.

« Nao se deve proceder a injecgéo sob controlo fluoroscépico

e com recurso a um meio de contraste se for do

conhecimento geral que o doente é alérgico ou sensivel

ao meio de contraste.

Nao foram abordadas em estudos clinicos novas injecgdes

no joelho, com um intervalo inferior a 6 meses entre a

primeira e a segunda injecgéo.

+ O aumento da pressdo da injecgdo pode indicar um
posicionamento extra-articular incorrecto da agulha ou o
enchimento excessivo da articulagéo.

« A eficacia do DUROLANE apés procedimentos

artroscopicos apenas para efeitos de diagnéstico ou de

exame, ou na auséncia de osteoartrite concomitante da
articulacdo, ainda n&o foi determinada.

DUROLANE deve ser utilizado com cuidado em doentes

com condrocalcinose preexistente, uma vez que a injecgdo

pode resultar num ataque agudo da condigédo.

Efeitos adversos

A maioria das reacgdes adversas comunicadas em estudos
clinicos sobre o joelho e a anca foram descritas como dor
temporaria, inchago e/ou rigidez localizados na articulag&o.
Estas reac¢des adversas foram de intensidade ligeira ou
moderada e s6 ocasionalmente exigiram tratamento com
analgésicos ou AINEs.

A utilizagdo de outros preparados de acido hialurénico
noutras articulagdes ndo revelou quaisquer outros efeitos
adversos adicionais isolados.

Nenhuma das demais reacgdes adversas comunicadas
foi interpretada como artrite inflamatéria aguda ou
reacgdes alérgicas, ndo tendo exigido cuidados médicos
do tipo intervengéo cirdrgica, administracdo de esteréides
sistémicos ou intra-articulares ou de antibiéticos.

Os efeitos adversos devem ser comunicados ao
representante local da Bioventus.

Interacgoes

A seguranga e eficacia de DUROLANE em conjunto com
outras solugdes injectaveis intra-articulares ndo foram
determinadas.

Administragdo

Informagées gerais sobre a administragdo

« DUROLANE s6 deve ser injectado por um médico

certificado (ou de acordo com a legislagéo local), que esteja

familiarizado com a técnica de injecgdo intra-articular para a

articulagdo sinovial que se pretende tratar, e em instalacoes

devidamente equipadas para injecgdes intra-articulares.

DUROLANE deve ser injectado utilizando uma técnica

asséptica rigorosa.

DUROLANE deve ser injectado apenas na cavidade

articular.

« A injecgao intra-articular em determinadas articulagdes

sinovais ird necessitar de orientagdo por imagem para

garantir a colocagdo exacta e evitar danos em estruturas
vitais adjacentes.

Arota da injeccéo intra-articular com ou sem orientagao por

imagem deve ser escolhida de forma a que sejam evitados

quaisquer danos em estruturas vitais adjacentes.

« O local da injecgdo deve ser limpo com alcool ou outra
solugédo antisséptica adequada antes da injecgéo.

« Remova a efusdo articular, se existente, antes de injectar
DUROLANE. Amesma agulha deve ser utilizada tanto para
aremocéo da efusdo como para a injecgdo de DUROLANE.

« O tamanho recomendado para a agulha ¢ de 18 a 22 G,

com o comprimento adequado.

Autilizagao de agulhas mais pequenas aumenta a presséo

necessdria para administrar o produto.

Informagéo | para tr de arti
inoviais que i de o por imag

« Ainjecgdo intra-articular nas articulages na anca deve ser
administrada sob controlo fluoroscopico (de preferéncia, com
um meio de contraste) ou controlo ecogréfico para assegurar
que a agulha esta bem localizada na cavidade articular.

« Aorientagdo de outras articulagdes sinoviais fica ao critério
do médico.

+ O desconforto provocado pela injec¢do pode ser
minimizado utilizando agentes de congelamento tépicos
ou anestesia local administrada subcutaneamente.

« Ainjecgdo orientada por imagem sé deve ser administrada
por médicos experientes neste tipo de injecg&o.

¢ ionai: para tr

artroscopia

« Apos o procedimento artroscépico, a injecgéo intra-articular
deve ser administrada fora do campo estéril, uma vez que
o exterior da seringa nao esta esterilizado.

« As articulagdes normalmente sujeitas a procedimentos
artroscopicos sao as articulagdes do joelho, anca, ombro,
cotovelo, tornozelo e pulso.

pos-

Informe o doente sobre o seguinte:

« Como em qualquer procedimento invasivo das articulagdes,
recomenda-se que sejam evitadas actividades desgastantes
(por exemplo, ténis, jogging ou longas caminhadas) durante
os dois primeiros dias ap6s a injecgéo.

« Podem esperar-se algumas reacgdes temporarias
relacionadas com a injeccdo de DUROLANE, tais como
dor e/ou inchago/rigidez de intensidade ligeira a moderada
durante a primeira semana ap6s a injecgdo. Se os sintomas
persistirem durante mais do que uma semana, devera
contactar um médico.

Desempenho

« Os estudos clinicos sobre o efeito do DUROLANE para
a osteoartrite do joelho e anca apontam para beneficios
médios significativos, tais como a melhoria da dor do joelho
e da anca e da funcéo fisica versus os valores da linha de
base aos 6 meses de pds-tratamento.

« Os estudos de investigagdo sobre o tratamento repetido
do joelho 6 meses ap6s a injecgao inicial ndo apontaram
um aumento de incidéncia de efeitos adversos.

« Ensaios controlados com DUROLANE na osteoartrite do
joelho apontam para beneficios significativos da taxa de
resposta relativamente a solugéo salina e resultados ndo
inferiores em comparagdo com corticosteréides numa
populagdo de doentes com uma eficacia amplamente
adoptada.

« Os estudos clinicos sobre outros preparados de acido
hialurénico semelhantes ao DUROLANE utilizados em
articulagbes além do joelho e anca para o tratamento de
osteoartrite e apés a artroscopia apontam para beneficios
médios acima dos valores da linha de base. Determinados
estudos também revelaram melhorias que favorecem o grupo
tratado com &cido hialurénico relativamente ao da terapéutica
de controlo, onde se utilizou solugéo salina e corticosteroides.
Observou-se uma melhoria da dor e da fungéo fisica até 6
meses de pés-tratamento.

« Asemi-vida do DUROLANE nos joelhos de humanos ¢ de
aproximadamente quatro (4) semanas.

Forma de apresentagao

DUROLANE é fornecido numa seringa de vidro de 3 ml com
um encaixe Luer-lok, numa embalagem blister. O conteido
da seringa esta esterilizado. O exterior da seringa ndo esta
esterilizado.

DUROLANE destina-se a uma Unica utilizagdo e ndo deve
ser reesterilizado. Deve ser utilizado imediatamente depois
de se retirar a seringa da respectiva embalagem. N&o utilize
o contelido se a embalagem blister ou a seringa tiver sido
aberta ou estiver danificada.

A seringa e qualquer material ndo utilizado devem ser
eliminados imediatamente apds a sesséo de tratamento e
nao devem ser reutilizados devido ao risco de contaminagéo
do material nao utilizado e aos riscos associados, incluindo
infecgdes. A eliminagao deve ser realizada de acordo com
as praticas médicas aceites e as directrizes nacionais,
locais ou institucionais aplicaveis.

Prazo de validade e conservacao

DUROLANE deve ser guardado na sua embalagem original
até 30 °C. O prazo de validade esta indicado na embalagem
e o produto ndo devera ser utilizado apds essa data. Proteja
contra o congelamento.

Local de fabrico
Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Suécia
Para

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100 M
Durham, NC 27703 EUA

América do Norte: 1-800-396-4325 ou 1-919-474-6700
Restantes paises: +31 (0) 20 653-3967

Representante CE

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15

2513 BH The Hague

Holanda

Tel: +31 (0) 70 345-8570

Fax: +31 (0) 70 346-7299

NAO UTILIZE SE AEMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA

*DUROLANE é uma marca comercial registada da Q-Med
AB.

Para obter informagdes sobre o folheto informativo, aceda a:
www.durolane.com

GEBRUIKSAANWIJZING
DUROLANE

Inhoud

Elke ml bevat:

Hyaluronzuur, gestabiliseerd 20 mg
Fysiologische natriumchlorideoplossing, pH 7 g.s.

Beschrijving

DUROLANE* is bedoeld voor intra-articulaire injectie
ter behandeling van symptomen van milde tot matige
osteoartritis van knieén of heupen. Daarnaast is
DUROLANE bedoeld voor intra-articulaire injectie ter
behandeling van symptomen van milde tot matige
osteoartritis van de aangegeven synoviale gewrichten en
voor het verlichten van pijn na artroscopische ingrepen.
Het dient te worden ingespoten door een bevoegde arts of
in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

DUROLANE bevat 20 mg/ml gestabiliseerd niet-
dierlijk hyaluronzuur in een gebufferde fysiologische
natriumchlorideoplossing, pH 7. DUROLANE is een
steriele, transparante visco-elastische gel die wordt
geleverd in een glazen injectiespuit van 3 ml. Het product
is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.

Hyaluronzuur is identiek in alle levende organismen. Het
is een natuurlijk polysacharide dat in alle weefsels van
het lichaam voorkomt, met bijzonder hoge concentraties
in het synoviale vocht en de huid. DUROLANE bestaat
uit biosynthetisch geproduceerd hyaluronzuur dat is
gezuiverd en gestabiliseerd. DUROLANE wordt in het
lichaam via dezelfde metabole route afgebroken als
endogeen hyaluronzuur.

Werking

Het hyaluronzuur in het lichaam vormt een natuurlijk
onderdeel van het synoviale vocht en werkt in de
gewrichten als smeermiddel van kraakbeen en ligamenten
en als schokdemper. Met injecties van hyaluronzuur in
het gewricht wordt de viscositeit en elasticiteit hersteld,
waardoor de pijn kan verminderen en het gewricht beter
kan bewegen.

Dosering

DUROLANE is een preparaat voor eenmalig gebruik/
eenmalige injectie en dient slechts één keer per
behandelingskuur te worden toegediend. De aanbevolen
dosis is 3 ml per knie-, heup- of schoudergewricht. De
aanbevolen dosis voor middelgrote gewrichten (bijv.
elleboog en enkel) is 1-2 ml en voor kleine synoviale
gewrichten (bijv. duim) ongeveer 1 ml.

Indicaties

Ter behandeling van symptomen van milde tot matige
osteoartritis van knieén of heupen. Bovendien is
DUROLANE goedgekeurd voor de symptomatische
behandeling van lichte tot matige osteoartritispijn in
de enkel, schouder, elleboog, pols, vingers en tenen.
DUROLANE wordt ook geindiceerd voor gebruik bij pijn
als gevolg van gewrichtsartroscopie bij aanwezigheid
van osteoartritis, binnen drie maanden na de
artroscopieprocedure.

Contra-indicaties
Geen bekend.

Waarschuwingen

+ DUROLANE dient niet te worden geinjecteerd als het
synoviale gewricht geinfecteerd of ernstig ontstoken is.

+ DUROLANE dient niet te worden geinjecteerd bij een
actieve huidaandoening of infectie op of in de buurt van de
injectieplaats.

+ DUROLANE dient niet intravasculair of extra-articulair of in
synoviaal weefsel of kapsel te worden geinjecteerd.

+ DUROLANE mag niet opnieuw worden gesteriliseerd,
aangezien dit het product kan beschadigen.

Voorzorgsmaatregelen

+ DUROLANE dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij
patiénten met bestaande veneuze of lymfatische stasis in het
been.

+ DUROLANE is niet getest op zwangere vrouwen, vrouwen
die borstvoeding geven of kinderen.

« Er dient een aparte injectiespuit met DUROLANE te worden
gebruikt voor elk afzonderlijk gewricht dat moet worden
behandeld.

« Zoals geldt bij elke invasieve ingreep in een gewricht,
bestaat er een klein risico op infectie.

+ DUROLANE dient niet te worden geinjecteerd als bekend
is dat de patiént gevoelig is voor producten op basis van
hyaluronzuur.

« Plaatselijke anesthesie dient niet te worden toegepast
als bekend is dat de patiént allergisch of gevoelig is voor
plaatselijke anesthesie.

« Injectie onder fluoroscopische begeleiding en met
gebruikmaking van een contrastmiddel dient niet te worden
uitgevoerd als bekend is dat de patiént allergisch of gevoelig
is voor het contrastmiddel.

« In klinische onderzoeken is opnieuw injecteren in de knie
met een korter interval dan 6 maanden tussen de eerste
en tweede injectie niet onderzocht.

« Een toename in de injectiedruk kan wijzen op onjuiste

extra-articulaire plaatsing van de naald of overvulling van

het gewricht.

De effectiviteit van DUROLANE na artroscopische ingrepen

uitsluitend ten behoeve van onderzoeks- of diagnostische

doeleinden, of in de afwezigheid van concomitante
osteoartritis van het gewricht, is niet vastgesteld.

DUROLANE dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij

patiénten met bestaande chondrocalcinose, aangezien een

injectie met dit middel tot een acute aanval van de aandoening
kan leiden.

Bijwerkingen

De meeste gemelde nevenwerkingen in Kklinische
onderzoeken van de knie en heup werden omschreven als
in het gewricht gelokaliseerde pijn van voorbijgaande aard,
zwelling en/of stijfheid. Deze nevenwerkingen waren van
een lichte of matige intensiteit en vereisten slechts in enkele
gevallen behandeling met pijnstillers of NSAIDs.

Het gebruik van andere hyaluronzuurpreparaten in
andere gewrichten bracht geen unieke aanvullende
bijwerkingen aan het licht.

Geen van de andere gemelde nevenwerkingen werden
geinterpreteerd als acute inflammatoire artritis of
allergische reacties en deze vereisten geen medische
zorg in de vorm van chirurgische interventie, systemisch
of intra-articulair toegediende steroiden of antibiotica.

Bijwerkingen moeten worden gerapporteerd aan de
plaatselijke vertegenwoordiger van Bioventus.

Interacties

De veiligheid en effectiviteit van DUROLANE bij gelijktijdig
gebruik met andere intra-articulaire injectiemiddelen, zijn
niet aangetoond.

Toediening
Alg toedienil formatie
+ DUROLANE dient alleen te worden geinjecteerd door een
bevoegde arts (of in overeenstemming met de plaatselike
wetgeving) die ervaring heeft met de intra-articulaire
injectietechniek voor het te behandelen synoviale gewricht
en in instellingen die goed zijn toegerust voor intra-articulaire
injecties.

DUROLANE dient door middel van een aseptische techniek

te worden geinjecteerd.

DUROLANE dient alleen in de gewrichtsholte te worden

geinjecteerd.

« Intra-articulaire injectie in bepaalde synoviale gewrichten
vereist beeldbegeleiding om er zeker van te zijn dat de naald
op de juiste plaats wordt ingebracht en om beschadiging
van naastgelegen vitale structuren te voorkomen.

« De route voor intra-articulaire injectie met of zonder

beeldbegeleiding dient zo te worden gekozen dat

beschadiging van naastgelegen vitale structuren wordt
voorkomen.

De injectieplaats moet voor de injectie worden gereinigd met

alcohol of een andere geschikte antiseptische oplossing.

« Verwijder vochtophoping in het gewricht, indien aanwezig,

voordat u DUROLANE injecteert. Gebruik dezelfde naald

voor het verwijderen van de vochtophoping en het injecteren
van DUROLANE.

De aanbevolen naalddikte is 18 tot 22 G met een afdoende

lengte.

« Bij gebruik van dunnere naalden is er een hogere druk nodig
om het product toe te dienen.

Aanvullende informatie voor behandeling van
synoviale gewrichten waarbij beeldbegeleiding is
vereist

+ De intra-articulaire injectie in de heup gewrichten moet
worden toegediend onder fluoroscopische begeleiding
(bij voorkeur met een contrastmiddel) of echografische
begeleiding om er zeker van te zijn dat de naald op de
juiste plaats in de gewrichtsholte wordt ingebracht.

+ Bij andere synoviale gewrichten wordt begeleiding gebruikt
als de behandelend arts dit nodig acht.

+ Injectiepijn kan worden geminimaliseerd met behulp
van middelen voor plaatselijke bevriezing of subcutaan
toegediende plaatselijke anesthesie.

« Injectie onder beeldbegeleiding dient alleen te worden uitgevoerd
door artsen met ervaring in deze wijze van toediening.

Aanvullende informatie

artroscopie

+ Na de artroscopische ingreep dient articulaire injectie te
worden uitgevoerd buiten het steriele veld, aangezien de
buitenzijde van de injectiespuit niet steriel is.

« Gewrichten waarin meestal artroscopisch ingrepen worden
uitgevoerd zijn de knie-, heup-, schouder-, elleboog-, enkel-
en polsgewrichten.

voor behandeling na

Breng uw patiént op de hoogte van het volgende:

+ Zoals geldt bij elke invasieve ingreep in een gewricht wordt
het aanbevolen inspannende activiteiten (zoals tennis,
joggen of lange wandelingen) de eerste twee dagen na de
injectie te vermijden.

« In de eerste week na de injectie met DUROLANE kunnen
bepaalde tijdelijke reacties op de injectie worden verwacht,
zoals pijn en/of zwelling/stijfheid van een lichte of matige
intensiteit. Neem contact op met een arts als de symptomen
langer dan een week aanhouden.

Doelmatigheid
+ Klinische onderzoeken naar DUROLANE ter behandeling
van osteoartritis van de knie en de heup laten zien dat er 6
maanden na behandeling een aanzienlijk gemiddeld voordeel
is opgetreden, zoals verlichting van de pijn in de knie en heup
en verbetering van het lichamelijk functioneren ten opzichte
van de uitgangssituatie.
Uit onderzoeken waarin herhaalde behandeling van de knie
6 maanden na de eerste injectie werd onderzocht, bleek deze
geen toename in de frequentie van bijwerkingen te geven.
Gecontroleerde tests van DUROLANE ter behandeling
van osteoartritis in de knie laten aanzienlijke effecten zien
in het reactiepercentage ten opzichte van fysiologische
zoutoplossing en resultaten die niet slechter zijn dan de
met corticosteroiden verkregen resultaten in een breed
aanvaarde effectiviteitspopulatie van patiénten.

« Klinische onderzoeken naar andere hyaluronzuurpreparaten
die vergelijkbaar zijn met DUROLANE in gewrichten buiten
de knie en heup voor de behandeling van osteoartritis en
als postartroscopische behandeling wijzen op gemiddelde
voordelen ten opzichte van de uitgangssituatie. Bepaalde
onderzoeken lieten ook verbeteringen zien in de met
hyaluronzuur behandelde groep ten opzichte van de
groep die controletherapie onderging, zoals bijvoorbeeld
met fysiologische zoutoplossing en corticosteroiden. Tot 6
maanden na behandeling werden verlichting van de pijn en
verbetering van het lichamelijk functioneren waargenomen.

« De halfwaardetijd van DUROLANE in de menselijke knie
is ongeveer vier (4) weken.

Wijze van levering

DUROLANE wordt geleverd in een glazen injectiespuit van
3 ml met een Luer-lok-aansluiting in een blisterverpakking.
De inhoud van de injectiespuit is steriel. De buitenzijde
van de injectiespuit is niet steriel.

DUROLANE is bestemd voor eenmalig gebruik en mag
niet opnieuw worden gesteriliseerd. Het moet onmiddellijk
worden gebruikt nadat de injectiespuit uit de verpakking
is genomen. Niet gebruiken indien de blisterverpakking of
injectiespuit geopend of beschadigd is.

Verwiider de injectiespuit en enig ongebruikt materiaal
onmiddelljk na de behandelsessie. Gebruik deze niet opnieuw
vanwege het risico op besmetting van het niet-gebruikte
materiaal en de daaraan gekoppelde risico’s, waaronder
infecties. Het product moet worden afgevoerd volgens
algemeen aanvaard medisch protocol en de van toepassing
zijnde landelijke, plaatselijke en instellingsrichtijnen.

Houdbaarheid en opslag

DUROLANE moet in de oorspronkelijke verpakking worden
bewaard bij maximaal 30°C. De vervaldatum is op de
verpakking aangegeven. Het product mag na die datum
niet meer worden gebruikt. Bescherm het product tegen
bevriezing.

Fabricagelocatie
Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala,
Zweden
Voor

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100 M
Durham, NC 27703 VS

Noord-Amerika 1-800-396-4325 of 1-919-474-6700

Alle andere landen: +31 (0) 20 653-3967
Vertegenwoordiger in de EU

EMERGO EUROPE

Molenstraat 15 ﬂ E
2513 BH Den Haag

Nederland

Tel: +31 (0) 70 345-8570

Fax: +31 (0) 70 346-7299

NIET GEBRUIKEN ALS DE VERPAKKING IS
BESCHADIGD

*DUROLANE is een gedeponeerd handelsmerk van Q-Med
AB.

Ga voor de bijsluiterinformatie naar:

www.durolane.com
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DUROLANE
BRUKSANVISNING

Innehall

Varje ml innehaller:

Hyaluronsyra, stabiliserad 20 mg
Fysiologisk koksaltlésning, pH 7 q.s.

GO

Beskrivning

DUROLANE* &r avsett att anvandas for intraartikular
injektion for symtomatisk behandling av lindrig till
mattlig kna- eller hoftartros. Dessutom DUROLANE
ar avsett att anvandas for intraartikular injektion
vid symtomatisk behandling av lindrig till mattlig
artros i indikerade synovialleder och mot smérta
efter artroskopiska ingrepp. Det ska injiceras av en
legitimerad lakare eller i enlighet med lokal, gallande
lagstiftning.

DUROLANE innehéaller 20 mg/ml stabiliserad ej
djurbaserad  hyaluronsyra i buffrad fysiologisk
koksaltlésning med pH 7. DUROLANE ar en
steril, transparent viskoelastisk gel som levereras i
glassprutor om 3 ml. Produkten &r endast avsedd for
engangsbruk.

Hyaluronsyra ar identisk i alla levande organismer. Det
ar en naturlig polysackarid som férekommer i kroppens
alla véavnader, med sarskilt hoga koncentrationer
i ledvatskan och i huden. DUROLANE bestar av
biosyntetiskt producerad hyaluronsyra som har renats
och stabiliserats. DUROLANE bryts ned i kroppen
via samma metabola reaktionsvdg som endogen
hyaluronsyra.

Verkningsmekanism

Hyaluronsyran i kroppen utgér en naturlig del
av ledvatskan och fungerar i lederna bade som
ett smorjmedel for brosk och ligament och som
stétdampare. Genom att injicera hyaluronsyra i leden
for att aterstélla viskositeten och elasticiteten, kan
smartan minskas och ledens rorlighet forbattras.

Dosering

DUROLANE éar en enkeldosberedning for en
enskild injektion och ska endast injiceras en gang per
behandlingskur. Rekommenderad dos ar 3 ml per kna-,
hoft- eller axelled. Rekommenderad dos &r 1-2 ml for
mellanstora leder (t.ex. armbagar, fotleder) och ungefar
1 ml fér smé synovialleder (t.ex. tummar).

Indikationer

Symtomatisk behandling av lindrig till mattlig kna-
eller hoéftartros. Dessutom ar DUROLANE godkant
for symptomatisk behandling, associerad med lindrig
till mattlig osteoartritsmarta i fotled, axel, armbage,
handled, fingrar och tar. DUROLANE é&r ocksa indikerad
for smarta efter ledartroskopi vid forekomst av osteoartrit
inom tre manader efter ingreppet.

Kontraindikationer
Inga kanda.

Varningar

* DUROLANE ska inte injiceras om synovialleden ar
infekterad eller svart inflammerad.

+ DUROLANE ska inte injiceras i héandelse av en aktiv
hudsjukdom eller infektion vid eller néra injektionsstéllet.

* DUROLANE ska inte injiceras intravaskulért eller extra-
artikulart och inte heller i ledvavnad eller ledkapseln.

+ Omsterilisera inte DUROLANE eftersom det kan skada
produkten.

Forsiktighetsatgarder

* DUROLANE ska anvandas med forsiktighet hos
patienter med ven- eller lymfstas i benet.

* DUROLANE har inte undersokts pa gravida eller
ammande kvinnor eller pa barn.

* En separat spruta med DUROLANE maste anvandas
for varje enskild led som ska behandlas.

» Som vid alla invasiva ledingrepp finns en liten risk for
infektion.

+ DUROLANE ska inte injiceras om patienten har en kand
overkanslighet mot hyaluronsyrabaserade produkter.

* Lokalbedévningsmedel ska inte anvandas om
patienten har en kéand allergi eller 6verkanslighet mot
lokalbeddvningsmedel.

+ Injektion under genomlysning med fluoroskop och med
anvandning av ett kontrastmedel ska inte géras om
patienten har en kéand allergi eller 6verkanslighet mot
kontrastmedel.

* Vid kliniska studier har man inte studerat upprepade
injektioner i kndet med kortare mellanrum &n 6 manader
mellan den forsta och andra injektionen.

« Ett 6kat injektionstryck kan tyda pa felaktig extraartikular
insattning av nalen eller 6verfylining av leden.

« Effekten av DUROLANE efter artroskopi som utférs
endast i diagnostiserings- eller undersokningssyfte eller i
avsaknad av atfoljande artros i leden har inte faststallts.

* DUROLANE ska anvandas med férsiktighet hos
patienter med befintlig broskférkalkning, eftersom
injektionen kan leda till en akut attack av detta tillstand.

Biverkningar

Majoriteten av de rapporterade biverkningarna
ikliniska studier av kna och hoft var 6vergaende smarta,
svullnad och/eller stelhet i den berdrda leden. Dessa
biverkningar var lindriga eller mattliga och behdvde
endast i enstaka fall behandlas med smértlindrande
medel eller icke-steroida  antiinflammatoriska
lakemedel (NSAID).

Anvandning av andra hyaluronsyraberedningar
i andra leder har inte pavisat nagra ytterligare unika
biverkningar.

Ingen av de O&vriga rapporterade biverkningarna
tolkades som akut inflammatorisk artrit eller allergiska
reaktioner och behdvde inte medicinsk behandling
i form av kirurgi, systemiska eller intraartikulara
steroider eller antibiotika.

Biverkningar maste rapporteras till den lokala repre-
sentanten for Bioventus.

Interaktioner

Sakerhet och effekt av. DUROLANE vid samtidig
administrering av andra injicerbara intraartikulara
medel har inte faststallts.

Administrering

Allmén inistrering

* DUROLANE ska endast injiceras av en legitimerad
lakare (eller i enlighet med lokal, géllande lagstiftning)
som &r utbildad pa intraartikular injektionsteknik for den
synovialled som ska behandlas och vid anlaggningar
som éar val [ampade for intraartikulara injektioner.

+ DUROLANE ska injiceras med strikt aseptisk teknik.

+ DUROLANE ska endas injiceras i ledhalan.

« Intraartikular injektion i vissa synovialleder kraver
bildstyrning for att sékerstélla korrekt nalplacering och
undvika skador pa intilliggande vitala strukturer.

« Det intraartikulara injektionssattet med eller utan
bildstyrning ska véljas sa att skador pa intilliggande
vitala strukturer undviks.

« Injektionsstéllet ska torkas av med alkohol eller nagon
annan lamplig antiseptisk I6sning innan injektionen
utfors.

» Avlagsna vatskeutgjutningar i leden, om sadana
férekommer, innan DUROLANE injiceras. Samma nal
ska anvandas for att bade avlagsna vatskeutgjutningar
och injicera DUROLANE.

« Den rekommenderade nalstorleken ar 18 till 22 G, med
lamplig langd.

+ Om mindre nalar anvands kravs ett okat tryck for att
administrera produkten.

ormation

Ytterligare information fér behandling av

synovialleder som kréver bildstyrning

« Intraartikulara injektioner i hoft ska ges under
genomlysning med fluoroskop (féretrddesvis med
ett kontrastmedel) eller med hjalp av ultraljud for att
sakerstalla korrekt placering av nalen i ledhalan.

« Bildstyrning for andra synovialleder avgérs av den
behandlande lakaren.

« Obehaget i samband med injektionen kan minimeras
genom att anvénda lokal kylning eller subkutant
administrerade lokalbeddvningsmedel.

* Bildstyrda injektioner ska endast utféras av lakare som
har erfarenhet av denna typ av administrering.

Ytterligare information fér behandling efter artroskopi

« Efter artroskopi ska intraartikular injektion utféras utanfér
det sterila omradet eftersom nalens utsida inte ar steril.

« Artroskopi anvands normalt for leder som kna, hoft, axel,
armbage, fotled och handled.

Informera din patient om att:

« Som vid alla invasiva ledingrepp rekommenderas att
anstrangande aktiviteter (t.ex. tennis, I6pning eller langa
promenader) undviks under de tva forsta dagarna efter
injektionen.

* Man kan férvanta sig vissa 6vergaende reaktioner i
samband med injektionen av DUROLANE, sasom lindrig
till mattlig smarta och/eller svullnad/stelhet under den
forsta veckan efter injektionen. Om symtomen kvarstar
langre @n en vecka ska lakare uppsokas.

Effekt

« Kliniska studier med DUROLANE fér behandling

av artros i knd- och héftleder visar pa en signifikant

genomshnittlig forbattring, sésom minskad smarta i knaet
och hoften och forbattrad fysikalisk funktion 6 manader
efter behandlingen jamfért med utgangsvéardena.

Studier som undersokt upprepad behandling i knaet 6

manader efter den forsta injektionen har inte pavisat

nagon 6kad forekomst av biverkningar.

Kontrollerade prévningar med DUROLANE vid knaartros

visar pa signifikant hégre andel positiva svar jamfért

saltiésning och likartad effekt (non-inferiority) jamfort
med kortikosteroidbehandling i en allmént vedertagen
effektpopulation av patienter.

« Kliniska studier av andra hyaluronsyraberedningar
som liknar DUROLANE i andra leder an kna och
hoft for behandling av artros och efter artroskopi
visar pa genomsnittliga forbattringar jamfort med
utgangsvardena. Utvalda studier visade ocksa storre
forbattringar i den hyaluronsyrabehandlade gruppen
jamfort med dem som fick kontrollbehandling sasom
saltlésning och kortikosteroider. Minskad smérta och
forbattrad fysikalisk funktion observerades upp till 6
manader efter behandlingen.

* Halveringstiden for DUROLANE i ett manniskokna ar
ungefar fyra (4) veckor.

Leverans

DUROLANE levereras i en 3 ml glasspruta med Luer-
lock-koppling, forpackad i ett blister. Sprutans innehall
ar sterilt. Sprutans utsida r inte steril.

DUROLANE ér avsett for engangsbruk och far inte
omsteriliseras. Det ska anvandas omedelbart efter
att sprutan tagits ut ur férpackningen. Om blistret eller
sprutan ar oppnad eller skadad ska produkten inte
anvandas.

Sprutan och eventuellt oanvénd produkt ska
kasseras omedelbart efter behandlingen och far inte
ateranvandas pa grund av risken for kontaminering
av den oanvanda produkten och de risker som foljer
av detta, daribland infektion. Kassering ska ske i
enlighet med radande medicinska rutiner och gallande
nationella, lokala eller institutionella riktlinjer.

Hallbarhet och forvaring

DUROLANE ska forvaras i originalférpackningen vid
hdgst 30 °C. Utgangsdatumet anges pa férpackningen
och produkten ska inte anvéndas efter detta datum.
Skydda fran frysning.

Tillverkningsplats

Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala,
Sverige

for

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100

Durham, NC 27703 USA

Nordamerika: 1-800-396-4325 eller 1-919-474-6700
Alla andra lander: +31 (0) 20 653-3967

Representant inom EU

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15

2513 BH Haag
Nederlanderna

Tel: +31 (0) 70 345-8570
Fax: +31 (0) 70 346-7299

ANVAND INTE PRODUKTEN OM FORPACKNINGEN
AR SKADAD

*DUROLANE ér ett registrerat varumarke som tillhor
Q-Med AB.

For bipacksedel se:

www.durolane.com

BRUKSANVISNING
FOR DUROLANE

Innhold

Hver ml inneholder:

Hyaluronsyre, stabilisert 20 mg
Fys. natriumkloridlgsning, pH 7 q.s.

Beskrivelse

DUROLANE* er beregnet til bruk ved intraartikulaer
injeksjon for symptomatisk behandling av mild til
moderat osteoartritt i knzer eller hofter. | tillegg er
DUROLANE beregnet til bruk ved intraartikulaer
injeksjon for symptomatisk behandling av mild til
moderat osteoartritt i indiserte synovialledd, samt
til smerte etter artroskopiske prosedyrer. Det skal
injiseres av en autorisert lege, eller i samsvar med
lokale bestemmelser.

DUROLANE inneholder 20 mg/ml stabilisert
ikke-animalsk hyaluronsyre i bufret fysiologisk
natriumkloridigsning pH 7. DUROLANE er en steril,
transparent viskoelastisk gel som leveres i en 3 ml
glassproyte. Produktet er kun til engangsbruk.

Hyaluronsyre er identisk i alle levende organismer.
Det er et naturlig polysakkarid som forekommer
i alt vev i kroppen, med seerlig hoye konsentrasjoner
i synovialveesken og huden. DUROLANE bestar av
biosyntetisk fremstilt hyaluronsyre som er renset og
stabilisert. DUROLANE brytes ned i kroppen via samme
metabolske prosess som endogengs hyaluronsyre.

Virkningsmate

Kroppens hyaluronsyre utgjer en naturlig del av synovial-
vaesken og virker i ledd bade som et smgremiddel
for bruskskiver og ligamenter og som en stgtdemper.
Injeksjoner av hyaluronsyre i leddet for & gjenopprette
viskositeten og elastisiteten kan forminske smerten og
forbedre leddets mobilitet.

Dosering

DUROLANE er et enkeltinjeksjons, enkeltdosepreparat
og skal kun injiseres én gang pr. behandlingsokt.
Anbefalt dose er 3 ml pr. kne-, hofte- eller skulderledd.
Den anbefalte dosen er 1-2 ml for mellomstore ledd
(f.eks. albue, ankel) og ca. 1 ml for sma synovialledd
(f.eks. tommel).

Indikasjoner

Symptomatisk behandling av mild til moderat osteoartritt
i kne eller hofte. | tillegg er DUROLANE godkjent for
symptomatisk behandling i forbindelse med milde
til kraftige osteoartrittsmerter i ankel, skulder, albue,
handledd, fingre og teer. DUROLANE er ogsa indisert for
smerte som fglge av leddartroskopi ved tilstedeveerelse
av osteoartritt innen tre maneder fer inngrepet.

Kontraindikasjoner
Ingen kjente.

Advarsler

« DUROLANE ska ikke injiseres hvis synovialleddene er
infiserte eller alvorlig betente.

« DUROLANE skal ikke injiseres hvis det finnes en aktiv
hudsykdom eller infeksjon i eller i naerheten av injeksjons-
stedet.

« DUROLANE skal ikke injiseres intravaskuleert eller
ekstraartikuleert eller i synovialvev eller -kapsel.

« Ikke resteriliser DUROLANE, da dette kan skade
produktet.

Forholdsregler

« DUROLANE skal brukes med forsiktighet hos pasienter
med vengs eller lymfatisk stase i beinet.

+« DUROLANE har ikke blitt testet pa gravide eller
ammende kvinner eller pa barn.

« Det ma brukes en separat sproyte med DUROLANE for
hvert ledd som skal behandles.

« Som med alle invasive leddprosedyrer er det en liten
risiko for infeksjon.

« DUROLANE skal ikke injiseres hvis pasienten er kjent
a veere sensitiv for hyaluronsyrebaserte produkter.

« Lokalbedgvelse skal ikke brukes hvis pasienten er kjent
a veere allergisk eller sensitiv for lokalbedgvelse.

« Injeksjon under fluoroskopisk kontroll og med bruk av
kontrastmiddel skal ikke foretas hvis pasienten er kjent
som allergisk eller falsom for kontrastmiddelet.

« I kliniske studier har reinjiseringer i kneet ikke blitt studert
med et kortere intervall mellom farste og andre injeksjon
enn 6 maneder.

« @kning av injeksjonstrykket kan indikere feil
ekstraartikuleer plassering av nalen eller overfylling av
leddet.

« Effektiviteten til DUROLANE etter artroskopiske
prosedyrer kun for diagnose eller undersgkelsesformal
eller ved fraveer av konkomitant osteoartritt i leddet, har
ikke blitt fastsatt.

« DUROLANE skal brukes med forsiktighet hos pasienter
med eksisterende kondrokalsinose, da injeksjon kan fare
til et akutt angrep av tilstanden.

Bivirkninger

De fleste av de rapporterte bivirkningene i kliniske
studier av kne og hofte ble beskrevet som en
forbigdende smerte, opphovning og/eller stivhet
lokalisert til leddet. Disse bivirkningene var av mild eller
moderat intensitet og krevde kun av og til behandling
med smertedempende midler eller NSAID.

Bruken av andre hyaluronsyreprepareringer i andre ledd
avdekket ikke noen ekstra unike bivirkninger.

Ingen av de andre bivirkningene som har blitt
rapportert ble tolket som akutt inflammatorisk artritt
eller allergiske reaksjoner og de trengte ikke medisinsk
oppmerksomhet i form av kirurgisk inngrep, systemiske
eller intraartikuleere steroider eller antibiotika.

Bivirkninger ma rapporteres til den lokale Bioventus-
representanten.

Interaksjoner

Sikkerheten og effektiviteten til DUROLANE sammen
med andre intraartikulzere injeksjoner har ikke blitt
pavist.

Administrering

Generell administreringsinfc 7]

« DUROLANE skal kun injiseres av en autorisert lege (eller
i samsvar med lokale bestemmelser), som er kjent med
intraartikuleer injeksjonsteknikk for synovialleddet som
skal behandles, og ved fasiliteter som er godt egnet for
intraartikulaere injeksjoner.

« DUROLANE skal injiseres ved bruk av streng aseptisk
teknikk.

+ DUROLANE skal kun injiseres i leddhulen.

« Intraartikulzer injeksjon i bestemte synovialledd vil kreve
avbildningsveiledning for & sikre ngyaktig plassering og
unnga skade pa omliggende vitale strukturer.

« Banen til den intraartikuleere injeksjonen med eller uten
avbildningsveiledning skal velges slik at skaden pa
omliggende strukturer unngas.

« Injeksjonsstedet skal vaskes med alkohol eller annen
egnet antiseptisk lgsning for injeksjonen.

« Fjern leddeffusjon, hvis til stede, for injisering av
DUROLANE. Den samme nalen skal brukes til bade
fierning av effusjon og injeksjon av DUROLANE.

« Den anbefalte nalesterrelsen er 18 til 22 G og med
passende lengde.

« Bruk av mindre naler gker trykket som kreves for & levere
produktet.

Tilleggsinformasjon for behandling av synovialledd

som krever avbildningsveiledning

« Den intraartikuleere injeksjonen i hoften leddene skal gis
under fluoroskopisk kontroll (helst med kontrastmiddel)
eller ultrasonografisk kontroll for & kunne sikre korrekt
plassering av nalen i leddhulen.

« Veiledning av andre synovialledd er etter den
behandlende legens vurdering.

« Injeksjonsubehag kan minimaliseres ved bruk av topiske
frysemidler eller subkutant leverte lokale anestesimidler.

« Avbildningsveiledet injeksjon skal kun utferes av leger
som har erfaring i denne typen administrasjoner.

Tilleggsinformasjon for behandling etter artroskopi

« Etter den artroskopiske prosedyren skal den
intraartikuleere injeksjonen utferes utenfor det sterile
feltet, etter som den ytre delen av sproyten ikke er steril.

« Ledd som typisk gjennomgar artroskopiske prosedyrer
er kne, hofte, skulder, albue, ankel eller handledd.

Vennligst informer pasienten din om faelgende:

« Som med enhver invasiv leddprosedyre anbefales det
a unnga sterkt belastende aktiviteter (f.eks. tennis,
jogging eller lange spaserturer) de forste to dagene
etter injeksjonen.

* Noen forbigaende reaksjoner som er relatert til
injeksjonen av DUROLANE, slik som smerte og/eller
opphovning/stivhet av mild til moderat intensitet i lopet
av den farste uken etter injeksjonen kan forventes. Hvis
symptomene varer i mer enn en uke, bgr du ta kontakt
med en lege.

Ytelse
« Kliniske studier av DUROLANE for osteoartrittt i kne
og hofte indikerer betydelig gjennomsnittsfordel, slik
som forbedring av smerten i kne og hofte, samt fysisk
funksjon versus grunnlinjeverdier ved 6 maneder etter
behandling.
« Studier som undersgkte repetert behandling i kneet 6
maneder etter den initielle injeksjonen, ga ikke gkning
av forekomsten av bivirkninger.
Kontrollerte studier av DUROLANE ved osteoartrittt i kneet
indikerer betydelige fordeler i reaksjonsandelen over
saltvannslgsning og ikke-mindreverdige resultater
i sammenligning med kortikosteroid i en bredt tilpasset
effektivitetspasientpopulasjon.
Kliniske studier av andre hyaluronsyrepreparater
som ligner DUROLANE i andre ledd enn kne og
hofte for behandling av osteoartritt og post-artroskopi
indikerer gjennomsnittsfordeler over grunnlinjeverdier.
Utvalgte studier viste ogsa forbedringer som favoriserte
hyaluronsyrebehandlede grupper over kontrollterapien,
slik som saltvannslgsning og kortikosteroider. Forbedring
av smerte og fysisk funksjon ut over 6 maneder etter
behandling ble observert.
« Halveringstiden for DUROLANE i menneskekneet er
omtrent fire (4) uker.

Leveringsform

DUROLANE leveres i en 3 ml glassproyte med en
Luer-laskobling, pakket i en blisterpakning. Innholdet i
sprayten er sterilt. Sproytens ytre overflate er ikke steril.

DUROLANE er beregnet kun til engangsbruk og skal
ikke resteriliseres. Det skal brukes umiddelbart etter at
sproyten er fiernet fra pakningen. Ikke bruk produktet
hvis blisterpakningen eller sprgyten har blitt apnet
eller skadet.

Spreyten og alt ubrukt materiale skal kastes umiddelbart
etter behandlingssesjonen og ma ikke brukes pa nytt
pa grunn av fare for kontaminering av det ubrukte
materialet og de tilknyttede risikoene, inkludert
infeksjoner. Avhendingen skal skje i overensstemmelse
med godkjent medisinsk praksis og gjeldende
nasjonale, lokale eller institusjonelle retningslinjer.

Holdbarhet og oppbevaring

DUROLANE skal oppbevares i sin originale innpakning
ved opptil 30 °C. Utlepsdatoen er angitt pa pakningen,
og innholdet skal ikke brukes etter denne datoen. Skal
beskyttes mot frost.

Produksjonssted
Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala,
4721 Emperor Blvd Suite 100

Sverige
Durham, NC 27703 USA M

For
Bioventus LLC

Nord-Amerika: 1-800-396-4325 eller 1-919-474-6700
Alle andre land: +31 (0) 20 653-3967

Labeling 00057764 [D] EXPIRED

EC-representant
EMERGO EUROPE
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2513 BH Haag

Nederland
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DUROLANE
KULLANIM
TALIMATLARI

igindekiler:

Her mI'sinde sunlari ihtiva eder:

Hiyalironik asit, stabilize 20 mg
Fizyolojik sodyum klortir solisyonu, pH 7  q.s.

€D,

Agiklama

DUROLANE™ hafif ila orta dereceli diz veya kalga
osteoartritinin semptomatik tedavisinde intra-artikiler
enjeksiyon icin kullaniimak (izere tasarlanmistir. Ayrica
DUROLANE, endike sinoviyal eklemlerdeki hafif ila orta
dereceli osteoartritin semptomatik tedavisinde intra-
artikller enjeksiyon igin ve artroskopik proseddrleri
izleyen agri igin kullanilmak tzere tasarlanmistir. Yetkili
bir hekim tarafindan veya yerel mevzuata uygun sekilde
enjekte edilmelidir.

DUROLANE, pH degeri 7 olan tamponlu fizyolojik
sodyum kloriir sollisyonu iginde, 20 mg/ml hayvan
kaynakli olmayan, stabilize hiyalironik asit igerir.
DUROLANE, 3 ml'lik cam siringa iginde sunulan
steril, saydam bir viskoelastik jeldir. Uriin yalnizca
tek kullanimhiktir.

Hiyallironik asit tim canli organizmalarda aynidir.
Sinoviyal sivi ve deride yiiksek konsantrasyonlarda
bulundugu gibi, viicudun tiim dokularinda mevcut
olan dogal bir polisakkaritti. DUROLANE saflastirilan
ve stabilize edilen, biyosentetik yontemlerle Gretilen
hiyallironik asitten olusur. DUROLANE viicutta endojen
hiyaliironik asit ile ayni metabolik yoldan indirgenir.

Etki Sekli

Vicuttaki hiyaliironik asit sinoviyal sivinin dogal bir
pargasini olusturur ve eklemlerde hem kartilaj ve
ligamanlari kayganlastirici, hem de darbeleri emici
bir islev gorir. Eklemde viskozite ve elastisiteyi
normale geri déndlrmek icin yapilan hiyaliironik asit
enjeksiyonlari, agriyi dindirebilir ve eklemin hareket
kabiliyetini artirabilir.

Dozaj

DUROLANE tek enjeksiyonluk, tek dozluk bir preparattir
ve her tedavi kiiriinde yalnizca bir kez enjekte edilmelidir.
Tavsiye edilen doz, diz, kalga veya omuz eklemi bagina
3 ml'dir. Tavsiye edilen doz ara eklemler (6rn., dirsek,
ayak bilegi) icin 1-2 ml, kiigik sinoviyal eklemler (6rn.,
basparmak) igin ise yaklasik 1 ml'dir.

Endikasyonlar

Hafif ila orta dereceli diz veya kalga osteoartritinin
semptomatik tedavisi. Ayrica DUROLANE, ayakbilegi,
omuz, dirsek, el bilegi, el parmaklari ve ayak
parmaklarindaki hafif ila orta dereceli osteoartrit
agrisiyla iliskilendirilen semptomatik tedavi icin de
onaylanmistir. DUROLANE ayni zamanda osteoartrit
varliginda eklem artroskopisi sonrasi, prosediiri takip
eden (g ay icindeki agri icin de endikedir.

Kontrendikasyonlar
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarilar

« DUROLANE, sinoviyal eklemin enfekte olmasi veya
ileri derecede iltihapli olmasi durumunda enjekte
edilmemelidir.

« Enjeksiyon bolgesinde veya yakininda aktif bir cilt
hastaligi ya da enfeksiyon mevcut ise, DUROLANE
enjekte edilmemelidir.

< DUROLANE, intravaskiiler veya ekstravaskdiler
yoldan ya da sinoyival dokulara veya kapsiile enjekte
edilmemelidir.

« Urline zarar verebileceginden, DUROLANE'i yeniden
sterilize etmeyin.

Onlemler

+ DUROLANE bacaklarinda vendz ya da lenfatik dolagimi
durmus olan hastalarda ihtiyatla kullaniimaldir.

* DUROLANE hamile veya emziren annelerde veya
cocuklarda test edilmemistir.

« Tedavi edilecek her bir eklem igin ayri bir DUROLANE
siringasi kullaniimalidir.

« Her invazif eklem prosediriinde oldugu gibi, kiigiik bir
enfeksiyon riski mevcuttur.

« Hastanin hiyallronik asit esasli Urlinlere kargi hassas
oldugu biliniyorsa, DUROLANE enjekte edilmemelidir.

« Hastanin lokal anestezi maddelerine karsi alerjik veya
hassas oldugunu biliniyorsa, lokal anestezi maddeleri
kullanilmamalidir.

« Hastanin kontrast maddeye karsi alerjik veya hassas
oldugu biliniyorsa, enjeksiyon floroskopik kontrol altinda
ve kontrast madde kullanilarak gergeklestiriimemelidir.

« Klinik galigmalarda, birinci ve ikinci enjeksiyon arasindaki
slirenin 6 aydan kisa oldugu enjeksiyon tekrarlamalari
arastinimamistir.

« Enjeksiyon basincindaki artis ignenin ekstra-artikuler
yerlesiminin hatali oldugunu ya da eklemin asiri
dolduruldugunu gésterebilir.

+ DUROLANE'in artroskopik prosediirlerin ardindan
yalnizca tani veya muayene amaglari igin ya da
eslik eden eklem osteoartriti varligindaki etkinligi
belirlenmemistir.

+ DUROLANE 6nceden kondrokalsinozu olan hastalarda
intiyatli kullanilmalidir, ¢link{i enjeksiyon bu rahatsizliga
bagli akut bir atada yol agabilir.

Advers Olaylar

Diz ve kalgayla ilgili olarak yapilan klinik ¢calismalarda
bildirilen advers olaylarin blylk bélimi, gegici agri,
sisme ve/veya eklemde lokalize sertlik olarak tarif
edilmistir. Bu advers olaylar hafif veya orta siddette
gerceklesmis ve sadece zaman zaman agri kesiciler
veya NSAID’lerle tedavi gerektirmistir.

Diger eklemlerde bagka hiyallronik asit preparatlarinin
kullaniimasi, ayrica farkli advers olaylar ortaya
cikarmamistir.

Bildirilen diger advers olaylarin hicbiri akut enflamatuar
artrit veya alerjik reaksiyon olarak yorumlanmamistir
ve cerrahi miidahale, sistemik veya intra-artikiiler
steroidler veya antibiyotikler seklinde tibbi yardim
gerektirmemistir.

Advers olaylar yerel Bioventus temsilcisine bildirimelidir.

Etkilegimler

Diger intra-artikiiler enjeksiyon preparatlariyla birlikte
kullanildiginda, DUROLANE’in givenlidi ve etkisi
heniiz tespit edilmemistir.

Uygulanisi

Genel uygulama bilgileri

+« DUROLANE yalnizca tedavi edilmesi amaglanan
sinoviyal ekleme yonelik intra-artikiiler enjeksiyon
konusunda bilgili, yetkili bir hekim tarafindan (veya yerel
mevzuata uygun sekilde) ve intra-artikiler enjeksiyonlar
icin yeterli uygunluga sahip tesislerde enjekte edilmelidir.

+ DUROLANE kati aseptik teknik uygulanarak enjekte
edilmelidir.

« DUROLANE sadece eklem bosluguna enjekte
edilmelidir.

« Belli sinoviyal eklemlerdeki intra-artikiler
enjeksiyonlarda, dogru yerlesim ve hayati yapilara
zarar verilmemesi igin, gériintlileme imkanlarindan
yararlaniimasi gerekir.

« Gorlntilemeli veya goériintiilemesiz intra-artikiler
enjeksiyonun izleyecegi yol, hayati yapilara zarar
verilmeyecek sekilde secilmelidir.

« Enjeksiyon bdlgesi enjeksiyon 6ncesinde alkol veya
benzeri uygun aseptik soliisyon ile silinmelidir.

+ DUROLANE enjeksiyonundan énce, varsa eklem
eflizyonunu giderin. Hem efiizyonun gideriimesi hem de
DUROLANE'in enjeksiyonu i¢in ayni igne kullaniimalidr.

« Onerilen igne boyutu, 18 ila 22 G élgiisiinde ve yeterli
uzunlukta olmalidir.

« Kiglik ignelerin kullanilmasi Griint uygulamak igin
gereken basinci artirir.

Goriintiileme gerektiren sinoviyal eklemlerin

tedavisine yénelik ek bilgiler

« Kalga eklemlerindeki intra-artikiiler enjeksiyon, ignenin
eklem boslugunda dogru konuma ulagmasi igin,
floroskopik kontrol (tercihen bir kontrast maddeyle) veya
ultrasonografik kontrol altinda yapilmalidir.

« Diger sinoviyal eklemlerde goriintiileme yardimi alinmasi
tedaviden sorumlu hekimin takdirindedir.

« Enjeksiyonun verdigi rahatsizlik topikal dondurucu
ajanlarin kullaniimasi veya subkitan yoldan
anestetiklerin uygulanmasi yoluyla azaltilabilir.

« Goruintileme yardimli enjeksiyon sadece bu tip
uygulamalarda deneyimli hekimler tarafindan
yapilmalidir.

Artroskopi sonrasi tedaviye iligkin ek bilgiler

« Artroskopik prosedirin ardindan, intra-artikller
enjeksiyon steril alanin disinda yapiimalidir, ¢linki
siringanin disg kismi steril degildir.

« Tipik olarak artroskopik prosedirlerden gegen eklemler
diz, kalga, omuz, dirsek, ayak bilegi ve el bilegi
eklemleridir.

Liitfen su hususlari hastaniza bildirin:

« Her invazif eklem prosedirinde oldugu gibi,
enjeksiyondan sonraki ilk iki gin boyunca yorucu
faaliyetlerden (6rnegin, tenis, kosu veya uzun yirlyisler)
uzak durulmasi tavsiye edilir.

« DUROLANE enjeksiyonunu izleyen ilk hafta iginde,
enjeksiyonla baglantili, hafif ila orta siddette agri ve/veya
sisme/sertlik gibi bazi gegici reaksiyonlar beklenebilir.
Semptomlar bir haftadan fazla sirerse, bir hekime
danigiimalidir.

Performans

« Diz ve kalgadaki osteoartrite karsi DUROLANE
kullanimina iligkin klinik galismalarda, diz ve kalgca
agrisinda iyilesme ve tedavinin ardindan 6. ayda fiziksel
fonksiyonda baz gizgisi degerlerine gore iyilesme gibi
anlamli faydalarin goriildigu tespit edilmistir.

« Ik enjeksiyonu izleyen 6 ay igindeki tedavi tekrarinin
arastinldigi calismalarda, advers olaylarin oraninda bir
ylikselme gozlenmemistir.

« Diz osteoartritinde DUROLANE’e iliskin kontrolli
deneylerde, saline gore katilimcilarda anlamli faydalar
gorilmis ve etkisi blyik olgiide kabul edilen bir hasta
popilasyonunda kortikosteroid ile kargilastirildiginda
asag! kalmayan sonuglar saglanmistir.
Osteoartrit ve artroskopi sonrasi tedavi icin diz ve
kalgcanin disindaki eklemlerde DUROLANE’e benzer
diger hiyalironik asit preparatlari ile yapilan klinik
calismalarda, baz gizgisi degerlerine gore orta dereceli
faydalar goriilmistir. Segme calismalarda, hiyaliironik
asitle tedavi edilen grubun, salin ve kortikosteroidler
gibi kontrol tedavilerinden Ustiin oldugunu gésteren
iyilesmeler tespit edilmistir. Tedavi sonrasi 6 aya kadar
agri ve fiziksel fonksiyonda iyilesme gézlenmistir.

+ DUROLANEFE'in insan dizindeki yari émrii yaklasik dort
(4) haftadir.

Ticari Takdim Sekli

DUROLANE, Luer kilit baglantili 3 ml'lik cam siringa
icinde blister ambalajda sunulmaktadir. Siringanin
igerigi sterildir. Sirnganin dis kismi steril degildir.

DUROLANE tek kullanim igin tasarlanmistir ve
tekrar sterilize edilimemelidir. Siringa ambalajindan
cikarildiktan sonra hemen kullaniimalidir. Blister
ambalaj veya siringa agilmis ya da hasar gérmis ise
kullanmayin.

Siringa ve kullanilmayan malzemeler tedavi seansinin
ardindan hemen atilmali ve kullanilmayan malzemenin
kontaminasyon riski ve enfeksiyon dahil ilgili risklerden
dolayi tekrar kullanilmamalidir. Bertaraf islemi, kabul
edilen tibbi uygulamalar ve ydrirliikteki yerel, ulusal
veya kurumsal kosullara uygun sekilde yapilmalidir.

Raf Omrii ve Saklama

DUROLANE orijinal ambalajinda en fazla 30 °C
sicaklikta saklanmalidir. Son kullanma tarihi ambalajda
belirtilmistir ve Griin bu tarihten sonra kullanilmamalidir.
Donmaktan koruyun.

Uretim yeri

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala,
Isveg

asagidakiler igin

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100

Durham, NC 27703 ABD

Kuzey Amerika: 1-800-396-4325 veya 1-919-474-6700
Diger Ulkeler: +31 (0) 20 653-3967
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AMBALAJ HASAR GORMUSSE KULLANMAYIN
*DUROLANE, Q-Med AB firmasinin tescilli ticari

markasidir.
Prospektus bilgileri icin su adrese bagvurunuz:

www.durolane.com

KabBe ml Trepiéxer:

YaAoupoviké o§U, aTaBepoTToINpEVO 20 mg
Dbuaioloyiko didAupa xAwplouyxou varpiou, pH 7 q.s.

OAHlIEZ XPHZHZ
TOY DUROLANE

Mepiexopevo

Meprypagn

To DUROLANE* TrpoopieTal yia Xpfion o€ evdoapBpikA
£VEQT VIO TN OUUTITWUOTIKA BepaTreia ATTIoU £wg PETPIOU
BaBuoU 0oTEOAPBPITISAG TOU YOVATOG F TOU Ioxiou. ETriTTAéov,
70 DUROLANE Trpoopiletal yia xprion o€ evSoapBpikr éveon
yIa CUPTITWHATIKY BepaTreia Aoy éwg péTpiou Babuol
00TE0APOPITIBAG EVOEIKVUOUEVWV DIAPOPWTEWY, KABWG Kal
VIO TNV QVTIMETWTTION TOU TTOVOU HETA aTTd apOPOTKOTTIKEG
ETMEPRAOEIG. O TIPETTEI VA EVIETAI OTTO EEOUCIODOTNEVO I0TPO
1} oUPPWVA PE TNV TOTTIKY VOPOBETIa.

To DUROLANE Trepiéxel 20 mg/ml otaBepotroinpévou, un
JwIkoU UOAOUPOVIKOU 0&E0G O PUBUICTIKG QPUTIOAOYIKO
didAupa xAwpiouxou varpiou pH 7. To DUROLANE eivar
pia oTeipa, SIaQavrg IEWB0EAATTIKY YEAN, TTOU TTapPEXETAl
o€ pIa YudAivn aUpiyya Twv 3 ml. To TTpoidv TrpoopileTal yia
ia pdvo xprion.

To ualoupoviké o&U eival TTavopoIdTUTIO o€ 6Aoug
Toug {wvTavoUug opyaviopoUg. Eival évag @uaoikog
TIOAUCQKXOPITNG TTOU UTTAPXEI O OAOUG TOUG I0TOUG TOU
OWHATOG, HE IBIITEPA UYNAEG GUYKEVTPWOEIG OTO apBPIKG
uypd kai oto dépua. To DUROLANE aTroteAeital amd
BIOCUVBETIKG TTAPAYOUEVO UOAOUPOVIKG 0&U, TO OTTOIO EXEI
kaBapioTei kit oTaBepotroinBei. To DUROLANE diaoTtraral
OTOV OpYavIoUS aTté TNV idia HETABOAIKA 086 HE QUTHY TOU
£vdoyevoUg UAAOUPOVIKOU 0&EOG.

Tpotog &pdong

To uahoupPOVIKG 0§ TOU CLIHOTOG CUVICTA PUOIKO CUCTATIKG
Tou apBpikoU uypoU Kal dpa OTIG apBPWOEIG TOTO WG
NTTaVTIKS TOU XGVOPOU Kal TwV CUVOETHWY 600 KOl WG HETO
ammoppdenong kpadaauwv. O1 evéoeig uaAoupoviKoU 0§éog
otV GpBpwaon yia TNV aTTOKATACTAOT TOU 1§WS0UG Kal TG
€AAOTIKOTNTAG PTTOPOUV VA EAATTWICOUV TOV TTOVO Kal va
BeATILOOUV TNV KIVNTIKGTNTA TG dPBPWONG.

Aocoloyia

To DUROLANE eivan éva okelaopa piog 86ong, yia pia
éveon Kal Ba TTPETTEN var evieTal JOVO i @opd avd KUKAO
Beparreiag. H ouvioTwpevn déon eivar 3 ml ava apBpwon
yoévarog, ioxiou A wuou. H ouvioTwpevn ddon eivar 1-2 ml
yia Héoou HeyEBOUG aPBPWOEIG (TT.X. AYKWVA, TIOBOKVNUIKK)
Kkai Trepitrou 1 ml yia HIKPEG DIAPOPWOEIS (TT.X. AVTIXEIPQ).

Evdeigeig

ZUPTITWHATIKA BepaTreia ATTIOU €wg PETPIOU Babuou
00TE0OPOPITIdAG TOU YovaTOg ) Tou 10¥iou. EmimAéov, TO
DUROLANE é£xe1 eyKpIBei yia T GUPTITWHATIKA BeparTeia
TIOU OXETICETA PE ATTIOU €W PETPIOU BaBuoU 00TEOaPBPITIKO
TIOVO OTNV TTOSOKVNUIKY], OTOV WHO, OTOV ayKwvd, oTovV
KAPTTO, OTa SAKTUAG TWV XEPIWV Kal OTA dAKTUAA TwV
Trodiwv. To DUROLANE evdeikvutal €TTiong yia Tov TTovo
HETG aTrd apBpOoKATINGN, TIAPOUTia 00TEOUPOPITISAG, EVIOS
3 pnvwv arré v eméppaon.

Avrevdeieig
Kapia yvwoTn.

MposidoTtroinoeig

« AevBapémel va yivera éveor) DUROLANE edv n SidipBpwon
TIapouoIadel Aoipwén 1 Bapid gAeypovn.

« Aev Ba rpémer va yivetar éveon DUROLANE eTri Trapouaiag
evepyrig depuaTIkig vOoou r Aoiuwgng oTo onpeio TG éveong
1 KovTé o€ auTo.

« Aev Ba TIpETTEl v viveTal evdayyelak 1) eEwapBpIKr éveon
DUROLANE 1 éveon aToug apBpikoUg I0ToUg ) aTnv apBpIkr
Kaya.

* Mnv emmavamooTeipwvete To DUROLANE, kaBug kaTi TéToio
evOEXETal va TIPOKOAEDEI BAGRN OTO TTPOIdV.

MpoguAdgeig

« To DUROLANE Ba TrpéTrel va XpnOILOTIOIETa HE TTPOTOKT
o€ aoBeveig pe QAEPIKN 1) Aeu@ikry oTdON OTO TT6DI.

* To DUROLANE &ev €xel SokIpaoTei o€ EyKUEG 1) BnAddouoeg
Yuvaikeg Kal o€ TTaIdId.

« MMpémel va xpnoiyoToieital dlagopeTiki oUplyya DUROLANE
yla KGBe pepovwpévn dpBpwon Trou uttoBdAAeTal O€
Beparreia.

« Omwg 10xUel yia OAeg TIG eTePRATIKEG DladIKATiEG OTIG
APOPWOEIG, UTTAPXE! MIKPAG KivOUVOG Aoiuweng.

« Aev Ba mpémel va dievepyeital éveon DUROLANE oe
TIEPITITWON TTOU O AOBEVAG €ival YWWOTO 6Tl TIAPOUCIALE!
£uaioBnaia o€ TTPoidvTa TTou BadifovTal 0To UKAOUPOVIKG 08U,

* Aev Ba TTPETTEN VO XPNOIPOTTIOIOUVTAI TOTTIKG avaloBnTIké o€

TIEPITITWON TTIOU 0 aoBevAg €ival yvwoTo T TIApOUCIAde!

aMepyia 1) euaioBnaoia oTa TOTTIKE avaioonTIKd.

Aev Ba TTPETTEN vVt VIVETOI EVEDT) UTTO OKTIVOGKOTTIKG EAEYXO Kall

HE XPron OKIaypa@IkoU HECOU O TIEPITITWON TTOU 0 A0BEVHG

ival yvwaoTo 61 TTapouoiddel aMepyia iy euaiobnaoia oTo

oKiaypa@ikd péco.

Ze KAIVIKEG peAéTeg, Oev €xel peAeTnOei n ekTéAeon

ETTAVOANTITIKWY EVECEWY OF PECODIAOTNHA BPaXUTEPO TWV

6 Pnvwv PETagU TG TIPWTNG Kai TG SeUTEPNG £vEaN.

A0gnon Tng Tieong £€yxuong HTTOPEi va UTTOdEIKVUEL

eo@aApévn eEwapbpiki TomoBETNON TNG BeEAOVAG

1) uTrEPTTAfPWON TNG ApBpwong.

H amoteAeopatikétnta Tou DUROLANE petd amé

APBPOCKOTTIKEG ETTEPPRATEIG PE OKOTIO Pdvov T Sidyvwon 1y

TV €&£TA0N 1) ATTOUGTR TUVUTIAPXOUCTG 00TEOaPBPITISAG dev

£XEI TEKUNPIWOEI.

To DUROLANE 6a TrpéTTel va XpnoIUoTToIETal Je TTPOcOXN

o€ aoBeveig Pe TTPoUTIdp)oUTa XOVOPAORETTWON, KABWG N

£vean PTropel va TrpokaAéael 0§U eTTeEIT6dI0 TG TTABNONG.

Avemi00unTa cupBAavTa

H mAgiovoTNTa TWV QVAQEPOPEVWY AVETTIOUPNTWY
avTIOPAoEWY TTEPIYPAPNKAV O€ KAIVIKEG HEAETEG TOU
yoévarog Kal Tou 10Xiou wg TTapodiKeg Tévog, oidnua
kai/f duokapyia eviomdouevn oTnv dpBpwon. Autég ol
aveBuunTeg avridpdoeig ATav ATTag i PETpIag éviaong
Kal QVTIETWITIOTNKAV JOVOV TTEPICTATIOKA e BepaTTeial e
avaAynTikd n MZAD.

H xprion dAAwv okeuaoudTwy uaAoupoviKoU 0&€og o€
GAeg apBpwoeig Sev aTToKGAUYE OTTOIdNTTOTE TIPOTBETA,
Hovadikd, avemBUunTa cupBavTa.

Kapia armé Tig dMeg avemmBUupnTeg avidpdoelg Trou £xouv
ava@epBei Sev pUNVEUTNKE WG O&EIt PAEYHOVIDING apBpiTIda
A aMePYIKA avTidpaon Kal Bev XPEIGOTNKE IATPIKH QPovTida
HE TN HOPQI| XEIPOUPYIKNAG TIaPEUBOONG, CUOTNHATIKAG 1
£vOoapBPIKAG XPONG OTEPOEIBWV I AVTIBIOTIKWV.

Ta avemBUPNTa CUPPRAVTA TTIPETTEI VA AVAQEPOVTAI GTOV
TOTTIKG QVTITTPOOWTTO TNG Bioventus.

AAMnAemIdpdoelg

Aev éxel KatadelkBei n aoPANEIR Kal N ATTOTEAECUATIKOTNTA
Tou DUROLANE, kaTd Tn ouyxopriynon pe dAAa
£vdoapOpPIKG EVEDIUA TTPOIOVTA.

Xopriynon

TevikéS TANpo@opies yia T xoprynon

* To DUROLANE Ba mpémel va evietalr pévov atméd
£§0UCI080TNPEVO 10TPG (1} UKWV LE TNV TOTTIKY VOpoBETia),
0 0TT0i0G Va Eival EEOIKEIWHEVOG HE TV TEXVIKI EVO0OPOPIKAG
£veang vyia Tn didpBpwon TTou TPOKEITal va uTToRANBET
oe Bepateia, evw n Bepateia Ba TPETEl va yivetal o€
£YKATAOTACEIG TTOU Va €ival KATAANAES yia T Sievépyeia
£VOOUPOPIKWY EVETEWV.

+ To DUROLANE Ba TrpéTel va evietal e Xpron aontrng
TEXVIKAG.

+ To DUROLANE Ba TrpéTrel va evieTal Jovo péoa otnv apBpikr
KOIAGTNTAL

* H evBoapBpikn éveon oe OpIOPEVEG SIOPOPWOEIG OTTaITET
aTTEIkOVIOTIK KaBodriynon yia va SIao@aNoTEl n akpIBAg
TOTTOBETNON KOl N ATTOTPOTIA TNG TTPOKANONG {nuIdg o€
TIOPOKEINEVES JWTIKEG SOPEG.

« H diadpopr TNG €vdoapBPIKAG £EvEaNng, HE i XWPIG
QTTEIKOVIOTIKA KaBodrynon, Ba TTpETmel va eTAEYETAI pE
TPOTIOV WOTE va atro@euxBei n TpokAnon BAGBNG o€
TIOPOKEINEVES (WTIKEG DOPEG.

+ To onpeio TG €veang Ba TTPETTEN va OKOUTTIZETON IE OIVOTTVEUHT
1) GAAO KaTGANAO avTIoNTITIKO SIGAUKD TTPIV aTTO TNV £vEDn.

« AaipéaTe TUXGV UMY UypoU oTnv apBpiki KOIAGTNTA,
€8v utrdpxel, Trpiv ammé v éveon Tou DUROLANE. Aev Ba
TIPETTEl VO XpNOIPoTIOIEiTal N Gl BEAGvVa yia TV agaipeon
TUXOV GUNOYNG uypoU kai yia TV éveon Tou DUROLANE.

+ To ouvioTwpevo péyeBog Behdvag eival 18 éwg 22 G, pe
KATGANAO PAKOG.

* H xprion pikpoTepwy BeAdvwv augavel T Trieon Tou
QTTQUTEITQN VIO TN XOPFYNOT TOU TIPOIGVTOG.

TNp606steg TANPOPOpIES yial T Bep ia d1apBpw

0l 0TTOiES amaITOUV ATTEIKOVITTIKI) KaBodriynon

* H evdoapBpikr| éveon atnv apBpwaon Tou Ioxiou apBpwaoelg
Ba TIPETTEN VO DIEVEPYEITAI UTTO OKTIVOOKOTTIKG €AeyXO (KaTd
TIPOTIUNGN HE OKIAYPAPIKO PECO) 1) PE UTTEPNXOYPUPIKO
£Aeyxo TTpokeIgévou va Slao@alioTel N owoTr Béon Tng
BeAdvag péoa otnv apbpikn KoIAGTNTA.

* H xprion kaBodAynong og GMeg dIopBPWOEIG EVATTOKEITOI
0T BIAKPITIKN EUXEPEIR TOU BEPATTOVTOG I0TPOU.

* H evoxAnon Adyw Tng éveong pTTopei va eAayioToTroin6ei e
N XPrOT TOTTKWV WUKTIKWY TIApayovTwy f UE TV UTTodopIa
XOPAyNon TOTTKWY avaioOnTIKWV.

* H éveon pe ameikovioTikA kaBodrynon Ba Tpémel va
Sievepyeital pdvov aTré 1ampoUs Trou SiaBETouV TTEipa o€ auToU
Tou TUTTOU TIG XOPNYNOEIG.

lp6o6sres mAnpogopics yia 1n Bspameia perd amoé

apbpookomnan

* Metd amé apBpookoTTikr| eméPRaoT, n evOoapBpIKr évean
Ba TTpéTTel va dlevepyeital EKTOG Tou aTeipou Trediou, KaBug
T0 §WTEPIKO TNG TUPIYYaG deV eival OTEIPO.

* ApBpwoeig TTou cuvriBwg uTToRAAAOVTaI O APBPOTKOTTIKEG
£MePBAOEIS Eival oI apBPWOEIG Tou YOVaTOG, TOU I0XioU, TOU
(WHOU, TOU aryKwva, TOU KAPTToU Katl 1 TTodoKvNIKH dpBpwarn.

EvnuepwoTe Tov aoBevi oag ot

« Omwg 10x0el yia OAeg TIG eePRaTIKEG DladIkaaieg OTIG
apBPWOEIG, CUVIOTATAI N ATIOPUYT EVTOVNG CWHATIKAG
SpacTNEIGTNTAG (TT.X. TEVIG, TCOKIVYK f} TIOAUWPO TTEPTIATNKA)
TIG 500 TIPWITEG NUEPES PETA OTTO TNV £VEDT).

« Eival avapevopeveg opiopéveg TTAPOBIKEG avTISPACEIG TTOU
oxetifovrar pe v éveon Tou DUROLANE, 6twg Tévog
1/kai oidnua/duokapyia, ATag A Pétpiag éviaong, kard m
SIApKeIa TG TTPWTNG £RSOPAdAG PETE a6 TNV éveon). Edv Ta
OUPTITWHATA SIHPKETOUV TIEPICTOTEPO aTTd Wia ERSOpAda Ba
TIPETTEI VA ETTIKOIVWVACETE HE 1ATPO.

Amédoon
* KAvikég peréteg Tou DUROLANE oxeTiké pe ooTeoapBpimida
TOU YOvVaTOG Kal ToU I0XioU UTTOSEIKVUOUV ONUAVTIKG HECO
6@eAag, OTTwG BeATiwaon Tou TTOVOU Tou yévaTog Kal Tou Iaxiou,
KaBWG Kal TNG OWHATIKAG AEITOUPYIOG EVavT TwV apXIKWY
TINWV, 6 PAVEG PETE aTTd Tn BeparTeia.
MeAéreg Trou e€etdidouv Ty emravaAnyn g Bepareiag oTo
yoévaro 6 priveg PETd atmd TNV apxIkr éveon dev avédeigav
augnuévn ouxvoTNTa EUPAVIONG AVETTIBUNTWY GUBAVTWY.
EAeyxopeveg dokipég Tou DUROLANE og ooTeoapBpiTida
yovaTog UTTOSEIKVUOUV ONUAVTIKG OQEAN WG TTPOG TO
TI0000TO TWV ATOPWY TTOU TTAPOUCIacaV avTaTTOKPIOoN
og oxéan pe autoug Trou éAafav @ualoloyikd opd Kal
OxI KATWTEPA aTTOTEAETPATA CUYKPITIKA PE TN Xpron
KOPTIKOOTEPOEISWV GTOV KOIVG aTrodekTd TANBUOUO
QaoBEVWY, VIO TNV EKTIUNOT TNG ATTOTEAETUATIKOTNTOG.
KAIVIKEG pEAETEG GAAWY OKEUOUATWY UBAOUPOVIKOU 0§E0G,
Tapopoiwy pe 7o DUROLANE, ot apBpuwoeig eKTOG Tou
yoévartog Kai Tou Iaxiou, yia Tn Bgparreia NG ooTeoapBpitidag
Kal yia xprion peTd atmd apBpookdTmon uTrodeIkviouy Péoa
OQEAN EvavTI TWV APXIKWV TIHWV. ETNAEypéveg LeAETeG €DeISav
£TTiong BeATiwoelg uTTEP TG opadag TTou AaBe Beparreia e
uaAoupovikd o§U O€ OX£0n PE TNV OPAda eAEyxou, OTTWG
n opada Afyng @uaioAoyikoU opoU ) KOPTIKOOTEPOEISWV.
Mapartnperiénke BeATiwon Tou TTEVOU Kal TNG CWHATIKAG
Aermoupyiag €wg Toug 6 prveg PETa aTTé TN Beparreia.
+ O xpovog nuidwng Tou DUROLANE ot avBpwiva yévarta
eival TTepiTIou TE00EPIG (4) EPOOHADES.

TpoTtrog diGBeong

To DUROLANE Ttrapéxetal o€ pia yudAivn oUplyya Twv
3 ml pe e§aptua Luer-lok, cuokeuaopévo o€ CUOKEUATia
TUTTOU blister. To Trepiexdpevo TG oUplyyag gival oTeipo. To
€5WTEPIKO TNG OUPIYYaG Sev eival oTeipO.

To DUROLANE TrpoopiZeTan yia pia Xprion kai dev Ba TTpéTrel
VO ETTAVATIOOTEIPWVETAL. Oa TIPETTEI VA XpNOIOTTOIEiTal
APEOWG PETG OTTO TNV aPaipeon Tng oUpPIyyag aTmé TN
ouokeuaoia TnG. Mn XpnaoiuoTTolEiTe €Gv N cuokeuaoia blister
1 N oUpIyya £XOUV QVOIXTEN ) UTTOOTET {NIA.

H oUplyya kal Tuxév axpnoidoTroinTo UAIKG TTPETTEI va
QATTOPPITITOVTAI AUECWG PETA aTTO Tr) OUVEDpIQ TNG BepaTTeiag
Kal gV TTPETTEI VO ETTAVAXPNOIUOTIOIOUVTAI ASYyw TOu
KIVOUVOU POAUVONG TOU OXPNOIMOTTOINTOU UANIKOU Kal Twv
OXETICOMEVWY KIVOUVWY, CUPTTEPIAAUBAVOPEVWY TWV
MolpwEewv. H améppiyn Ba mpémel va yiveral cUpuva
HE TNV aTTOSEKTH IATPIKN TIPAKTIKN Kal TIG I0XUOUCEG EBVIKEG
Kal TOTTIKEG KATEUBUVTHPIEG OBNYIEG 1 TIG KATEUBUVTAPIEG
odnyieg Tou 1I5PUHATOG.

Aidipkeia qunig kar pUAagn

To DUROLANE Ba TrpéTrel va QUAGOOETal OTNV apXIKr| TOU
ouokeuaoia, og Bepuokpaaia éwg kai 30 °C. H nuepopunvia
AAENG UTTOBEIKVUETAI 0T OUOKEUOTIal Kail TO TTpoidv Sev Ba
TIPETTEI v XPNOIMOTTOIEITAI JETE TNV TTAPEAEUCT) QUTAG TNG
nuepounviag. Mnv To KaTayUxeTe.

To1rOGg TTAPATKEUNG

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala,
Zoundia

MNa v

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100

Durham, NC 27703 H.M.A.

Bopeia Apepikry: 1-800-396-4325 1y 1-919-474-6700

2716 AMeg Xwpeg: +31 (0) 20 653-3967

AvTirpéowTrog yia Tnv Eupwiraikn Koivétnra
EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH The Hague

OMavdia

Ap. TA.: +31 (0) 70 345-8570

Ap. a€: +31 (0) 70 346-7299

MH XPHZIMOMOIEITE EAN H ZYZKEYAZIA EXEI
YNOZTEI ZHMIA

*To DUROLANE eival orfjpa katateBév Tng Q-Med AB.
Ma TTAnpo@opieg OXETIKA e TO EVBETO TUOKEUATIOG

ETTIOKEPOEITE TNV I0TOOEAIDA:

www.durolane.com

NAVOD K POUZITi
PRIPRAVKU
DUROLANE

Obsah

Kazdy ml obsahuje:

Stabilizovanou kyselinu hyaluronovou 20 mg
Fyziologicky roztok chloridu sodného, pH 7 q.s.

Popis

Pfipravek DUROLANE* je uréen k pouziti v intraartikularni
injekci pro symptomatickou 1é¢bu mirné az stfedné
zavazné osteoartrézy kolene nebo kycle. Pripravek
DUROLANE je dale ur¢en k pouziti k intraartikularni injekci
pro symptomatickou lé¢bu mirné az stfedné zavazné
osteoartrozy indikovanych synovialnich kloubl a pfi bolesti
po artroskopickych zakrocich. Injekci smi aplikovat pouze
aprobovany |ékar nebo se musi podavat v souladu s platnymi
mistnimi predpisy.

DUROLANE obsahuje 20 mg/ml stabilizované kyseliny
hyaluronové nezvifeciho ptivodu v pufrovaném fyziologickém
roztoku chloridu sodného o pH 7. DUROLANE je sterilni,
prihledny viskoelasticky gel, ktery se dodava ve sklenéné
injekéni stiikacce o obsahu 3 ml. Tento produkt je uréen
pouze k jednordzovému pouZziti.

Kyselina hyaluronova je identicka ve v8ech zZivych
organizmech. Je to pfirodni polysacharid, ktery se nachazi
ve vSech tkanich téla, pficemz obzvlasté vysoké koncentrace
jsou v synovialni tekutiné a kuzi. Pfipravek DUROLANE se
sklada z biosynteticky vyrobené kyseliny hyaluronové, ktera
byla purifikovana a stabilizovana. Télo se zbavuje pfipravku
DUROLANE stejnou metabolickou cestou, jakou se zbavuje
endogenni kyseliny hyaluronové.

Mechanismus Gc¢inku

Kyselina hyaluronova pfitomna v téle je pfirozenou soucasti
synovialni tekutiny a v kloubech pusobi jednak jako lubrikant
chrupavek a vazli a také jako tlumic otfest. Injekce kyseliny
hyaluronové do kloubu k obnoveni viskozity a elasticity
mohou pomoci sniZit bolestivost a zlep$it mobilitu kloubu.

Davkovani

Pfipravek DUROLANE je jednoinjekéni, jednodavkovy
preparéat a injekce se smi aplikovat pouze jednou za Ié€ebny
cyklus. Doporu¢ena davka je 3 ml na jeden kolenni, kycelni
nebo ramenni kloub. Doporuc¢ena davka je 1-2 ml pro stfedné
velké klouby (napf. loketni a hlezenni) a pfiblizné 1 ml pro
malé synovidlni klouby (napf. palcové).

Indikace

Symptomaticka lécba lehké az stfedné tézké osteoartrozy
kolene nebo kycle. Pfipravek DUROLANE je navic schvalen
pro symptomatickou [é¢bu v souvislosti s mirnou az stfedné
zavaznou osteoartritickou bolesti kotniku, ramene, lokte,
zapésti, a prstli na rukou i nohou. Pripravek DUROLANE je
také indikovan u pacientl s osteoartrézou v pfipadé bolesti
po artroskopii béhem tfi mésict po zakroku.

Kontraindikace
Nejsou znamy.

Vystrahy

« Injekce pfipravku DUROLANE nesmi byt aplikovana,
jestlize je dany synovidlni kloub infikovan nebo vazné
zanicen.

« Injekce DUROLANE nesmi byt aplikovana, jestlize existuje
aktivni koZni onemocnéni nebo infekce v misté nebo
v blizkosti mista vpichu.

* Injekce DUROLANE nesmi byt aplikovana intravaskularné
nebo extraartikularné nebo do synovialni tkané ¢i kloubniho
pouzdra.

« Produkt DUROLANE neresterilizujte, mohlo by dojit k jeho
poskozeni.

Bezpecnostni opatieni

« U pacientl s vendéznim nebo lymfatickym méstnanim
dolnich koncetin je tfeba pfipravek DUROLANE pouzivat
s opatrnosti.

+ Pripravek DUROLANE nebyl testovan u téhotnych nebo
kojicich Zen ani u déti.

« Pro kazdy jednotlivy oSetfeny kloub je tfeba pouzit novou
injekci pfipravku DUROLANE.

« Existuje nizké riziko infekce, které plati pro vS§echny
invazivni kloubni zakroky.

« Pripravek DUROLANE nesmi byt pouzivan u pacientt
s prokazanou citlivosti na pfipravky s obsahem kyseliny
hyaluronové.

« Lokalni anestetika se nesmi pouzivat u pacientl
s prokézanou alergii nebo citlivosti na lokalni anestetika.

« U pacientt s prokazanou alergii nebo citlivosti na kontrastni
médium se nesmi provést injekce s fluoroskopickou
kontrolou pfi pouZiti kontrastniho média.

« V klinickych studiich nebyly zkoumany opakované injekce
do kolene s intervalem mezi prvni a druhou injekci krat$im
nez 6 mésicu.

« Zvyeni injekéniho tlaku muze byt pfiznakem nespravné
polohy jehly mimo kloub nebo prepinéni kloubu.

+ Uginnost pripravku DUROLANE po artroskopickych
zakrocich vyhradné pro diagnostické nebo vySetfovaci
Ucely nebo pfi absenci soub&zné osteoartrézy v kloubu
nebyla dosud stanovena.

+ U pacientl s chondrokalcinézou je tfeba pfipravek
DUROLANE pouzivat s opatrnosti, protoZe injekce mize
mit za nasledek akutni ataku nemoci.

Nezadouci pfihody

Vétsina hlasenych nezadoucich G¢inkl v klinickych studiich
ohledné kolene a kycle byla popisovana jako pfechodna
bolest, otok anebo ztuhnuti omezené na dany kloub. Tyto
nezadouci ucinky byly lehké nebo stfedni intenzity a jen
prileZitostné vyzadovaly Ié¢bu analgetiky nebo nesteroidnimi
protizanétlivymi lécivymi pfipravky (NSAID).

Aplikace jinych pfipravku s kyselinou hyaluronovou v jinych
kloubech nevykazovala Zzadné dal$i jedine¢né nezadouci
ucinky.

Zadné dalsi hlagené nezadouci Ucinky nebyly hodnoceny
jako akutni zanétliva artritida ani alergické reakce
a nevyzadovaly lékafskou péci ve formé chirurgického
zakroku ani podani systemickych nebo intraartikularnich
steroidu ¢i antibiotik.

Nezadouci pfihody musi byt oznamovany mistnimu zéstupci
spole¢nosti Bioventus.

Interakce

Bezpecnost a Ucinnost pripravku DUROLANE ve spojeni
s jinymi intraartikularnimi injekénimi pfipravky nebyla
dosud zkoumana.

Podavani

Vseobecné informace k podavani

« Injekci pfipravku DUROLANE smi aplikovat pouze
aprobovany lékar (nebo v souladu s mistnimi pfedpisy) se
zkusenostmi s technikou aplikace intraartikularnich injekci
pro dany oSetfovany synovialni kloub, a to v zafizenich
vhodnych k aplikacim intraartikularnich injekci.

« Injekce pfipravku DUROLANE musi byt podana za pfisné
aseptickych podminek.

+ Injekce pfipravku DUROLANE se smi aplikovat pouze do
kloubni jamky.

« Intraartikularni injekce do urgitych synovialnich kloubt si
vyz&da vizualni kontrolu, aby se zarucilo pfesné umisténi
a zabranilo se poskozeni pfilehlych dileZitych struktur.

+ Cesta pro intraartikularni injekci pfipravku musi byt bez
ohledu na to, zda se pouziva vizualni kontrola, zvolena tak,
aby se zamezilo poskozeni pfilehlych dulezitych struktur.

« Pred aplikaci injekce se musi misto vpichu otfit alkoholem
nebo jinym vhodnym antiseptickym roztokem.

« Pred aplikaci pfipravku DUROLANE odstrarite eventualni
kloubni vypotek. K odstranéni vypotku a aplikaci pfipravku
DUROLANE je tfeba pouzit stejnou jehlu.

« Doporucena velikost jehly je 18 az 22 G a je potfeba zvolit
dostate¢nou délku.

« Pouzitim mensich jehel se zvySuje tlak potfebny k aplikaci
produktu.

Dalsi informace k oSetfeni synovidlnich kloubu, které

vyZaduji vizudlni kontrolu

« Intraartikularni injekce do kycelnich kloubl je potfeba
podavat pod fluoroskopickou kontrolou (nejlépe s pouzitim
kontrastni latky) nebo ultrasonografickou kontrolou, aby se
zajistila spravna poloha jehly v kloubni jamce.

« Kontrola pro ostatni synovialni klouby zavisi na rozhodnuti
oSetujiciho lékare.

« Nepfijemné pocity ¢i bolest spojené s injekci lze
minimalizovat pomoci mistniho zmrazeni nebo subkutanni
aplikaci anestetik.

+ Injekci pod vizudlni kontrolou miZe podat pouze Iékar,
ktery ma zkuSenosti s timto typem aplikaci.

Dalsi informace k oSetreni po artroskopii

« Po artroskopickych zakrocich je nutné intraartikularni
injekci aplikovat mimo sterilni pole, protozZe vnéj$ek injekéni
stiikacky neni sterilni.

« Artroskopické zakroky se obvykle tykaji kolennich,
ky€elnich, ramennich, loketnich, hlezennich a zapéstnich
kloubd.

Pacienta je potieba informovat o nasledujicich

skute¢nostech:

« Jako u kazdé invazivni procedury se doporu¢uje po dobu
prvnich dvou dni po podani injekce omezit namahavé
¢innosti (napf. tenis, béh nebo dlouha chuze).

« Béhem prvniho tydne po podani injekce se mohou
vyskytnout pfechodné reakce souvisejici s aplikaci
pripravku DUROLANE, jako napfiklad bolest nebo
otok/ztuhnuti mirné az stfedni intenzity. Jestlize pfiznaky
trvaji déle nez tyden, je tfeba kontaktovat Iékare.

Uginnost

« Klinické studie pfipravku DUROLANE pfi osteoartréze

kolene a ky¢le vykazuji vyznamny primérny pfinos,

napfiklad v podobé zmirnéni bolesti a zlep$eni pohyblivosti
kolene a kycle 6 mésicl po oSetfeni v porovnani

s vychozim stavem.

Studie opakované lé¢by kolene 6 mésicl po prvotni injekci

nevykazaly zvySenou ¢etnost vyskytu nezadoucich pfihod.

Kontrolovana hodnoceni pfipravku DUROLANE pfi

osteoartréze kolene vykazuji vyznamné pfinosy v mife

reakce v porovnani s fyziologickym roztokem a srovnatelné
vysledky v porovnani s kortikosteroidy v Siroce definované
populaci pacientt pro hodnoceni U¢innosti.

« Klinické studie ostatnich pipravku s kyselinou hyaluronovou
podobnych pfipravku DUROLANE pii Ié¢bé osteoartrézy
a pro stavy po artroskopii u kloubi mimo kolenni a kycelni
vykazuji primérné pfinosy v porovnani s vychozim stavem.
Vybrané studie také vykazaly zlepSeni ve prospéch skupiny
lécené kyselinou hyaluronovou v porovnani s kontrolni
lécbou napf. fyziologickym roztokem nebo kortikosteroidy.
Bylo pozorovano zlepSeni ohledné bolesti a pohyblivosti
v obdobi 6 mésict po lécbé.

« Polo¢as rozpadu pfipravku DUROLANE v lidském koleni
je priblizné ctyfi (4) tydny.

Baleni

Pripravek DUROLANE se dodava v injekéni stfikacce
o obsahu 3 ml s koncovkou Luer-Lok, baleno v blisterovém
obalu. Obsah injekéni stiikacky je sterilni. Vnéjsek injekéni
stiikacky neni sterilni.

Pripravek DUROLANE je uréen k jednorazovému pouziti
a nesmi se opakované sterilizovat. Po vyjmuti injekéni
stiikaCky z obalu se musi okamZité pouzit. NepouZivejte,
jestlize jsou blisterovy obal nebo injekéni stfikacka oteviené
nebo poskozené.

Stiikacku a nevyuzity material je nutno zlikvidovat
bezprostfedné po zékroku a vzhledem k riziku kontaminace
nepouzitého materialu a souvisejicich rizik véetné infekce
nesmi byt tento material uz pouzit. Likvidujte v souladu
s uzndvanou lékarskou praxi a pfislusnymi predpisy nebo
smérnicemi instituce.

Doba pouzitelnosti a uskladnéni

Pripravek DUROLANE je tfeba skladovat v plivodnim obalu,
pri teploté nejvyse 30 °C. Doba pouZzitelnosti je vyznatena na
obalu a nesmi se prekro€it. Chraiite pfed mrazem.

Misto vyroby

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Svédsko
Pro

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100

Durham, NC 27703 USA

Severni Amerika: 1-800-396-4325 nebo 1-919-474-6700
Vsechny ostatni zemé: +31 (0) 20 653-3967

Zastupce v EU
EMERGO EUROPE
Molenstraat 15

2513 BH The Hague

Nizozemsko

Tel: +31 (0) 70 345-8570

Fax: +31 (0) 70 346-7299

NEPOUZIVAT, JE-LI OBAL POSKOZEN

*DUROLANE je registrovana obchodni znamka spole¢nosti
Q-Med AB.

Informace obsazené v pfibalovém letaku jsou k dispozici
na adrese:

www.durolane.com

INSTRUKCJA

STOSOWANIA I

PREPARATU DUROLANE

Skfad

1 ml preparatu zawiera:

Kwas hialuronowy, stabilizowany 20 mg
Fizjologiczny roztwor soli, pH 7 q.s.

Opis

Preparat DUROLANE* jest przeznaczony do iniekgcji
dostawowych w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej
stawu kolanowego i biodrowego o nasileniu od tagodnego
do umiarkowanego. Dodatkowo preparat DUROLANE jest
przeznaczony do iniekcji dostawowych w leczeniu objawowym
choroby zwyrodnieniowej, o nasileniu od tagodnego do
umiarkowanego, stawow, dla ktérych istniejg wskazania
do leczenia, jak réwniez w leczeniu bélu po zabiegach
artroskopowych. Preparat powinien by¢ wstrzykiwany przez
upowaznionego lekarza lub zgodnie z lokalnymi przepisami
prawnymi.

Preparat DUROLANE zawiera 20 mg/ml stabilizowanego
kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzecego
rozpuszczonego w buforowanym roztworze soli fizjologicznej o
pH réwnym 7. Preparat DUROLANE to sterylny, przezroczysty,
wiskoelastyczny zel dostarczany w strzykawce szklanej
o pojemnosci 3 ml. Preparat ten jest przeznaczony do
jednorazowego wstrzyknigcia.

Kwas hialuronowy ma taka samg posta¢ chemicznag
u wszystkich zywych organizméw. Jest to naturalny
polisacharyd, obecny we wszystkich tkankach organizmu,
a szczegolnie w duzym stezeniu w ptynie maziowym oraz
skorze. Preparat DUROLANE zawiera wyprodukowany
na drodze biosyntezy kwas hialuronowy, ktéry zostat
oczyszczony i poddany stabilizacji. Preparat DUROLANE
podlega rozktadowi w organizmie w ramach tego samego
szlaku metabolicznego, co endogenny kwas hialuronowy.

Sposob dziatania

Kwas hialuronowy wystepuje naturalnie w sktadzie ptynu
maziowego. W stawach petni role jednoczesnie $rodka
smarujacego chrzastke i $ciegna oraz $rodka amortyzujacego
wstrzasy. Iniekcje kwasu hialuronowego do stawu przywracajg
lepko$¢ i sprezystos¢ ptynu maziowego, dzieki czemu moga
zmniejszy¢ sie dolegliwosci bélowe i zwiekszy¢ ruchomo$¢ stawu.

Dawkowanie

DUROLANE jest preparatem w opakowaniach
jednodawkowych (jeden zastrzyk). Mozna go wstrzykiwac¢
tylko jeden raz w trakcie cyklu leczenia. Zalecana dawka dla
stawu kolanowego, biodrowego i barkowego wynosi 3 ml.
W przypadku stawéw $redniej wielkosci (np. staw tokciowy,
skokowy) zaleca si¢ dawke 1-2 ml, a w przypadku matych
stawéw (np. stawy kciuka) — okoto 1 ml.

Wskazania

Leczenie objawowe choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
i biodrowego o nasileniu od tagodnego do umiarkowanego.
Oprocz tego preparat DUROLANE zostat zatwierdzony do
stosowania w leczeniu objawowym powigzanym z leczeniem
bolu, o stabym lub umiarkowanym nasileniu, wynikajacego
z choroby zwyrodnieniowej stawu skokowego, barkowego,
fokciowego, nadgarstkowego oraz stawéw miedzypaliczkowych
palcéw rak i nég. Preparat DUROLANE jest réwniez wskazany
W leczeniu bélu spowodowanego zabiegami artroskopowymi w
obecnosci choroby zwyrodnieniowej stawow w okresie trzech
miesiecy po wykonaniu zabiegu.

Przeciwwskazania
Nie stwierdzono.

Ostrzezenia

« Preparatu DUROLANE nie nalezy wstrzykiwac, jesli staw
jest zakazony lub objety powaznym zapaleniem.

« Preparatu DUROLANE nie nalezy wstrzykiwaé, jesli w miejscu
iniekcji lub w jego poblizu wystepuje aktywna choroba lub
zakazenie skory.

« Preparatu DUROLANE nie nalezy wstrzykiwa¢ dozylnie
i pozastawowo, w tkanke chrzestng i w torebke stawowa.

* Preparatu DUROLANE nie mozna sterylizowa¢ ponownie,
poniewaz moze to spowodowac jego rozktad.

Srodki ostroznosci

« Preparat DUROLANE nalezy stosowac przy zachowaniu
zwigkszonej ostroznosci u pacjentéw z obrzekiem nogi
pochodzenia zylnego lub limfatycznego.

« Preparat DUROLANE nie byt testowany u kobiet w ciazy,
kobiet karmigcych piersig i dzieci.

« Dla kazdego leczonego stawu nalezy uzywa¢ oddzielnej
strzykawki z preparatem DUROLANE.

« W zwigzku z inwazyjnym charakterem iniekcji dostawowej
istnieje niewielkie ryzyko zakazenia.

« Preparatu DUROLANE nie nalezy stosowa¢ u pacjentow
zrozpoznang nadwrazliwoscig na preparaty zawierajace kwas
hialuronowy.

« Miejscowych $rodkdéw znieczulajacych nie nalezy stosowac
u pacjentoéw z rozpoznang alergig lub nadwrazliwoscig na
te $rodki.

« Jesli u pacjenta rozpoznano alergie lub nadwrazliwo$¢ na
$rodek kontrastujacy, nie nalezy podawaé preparatu pod
kontrola fluoroskopu, jesli wymagane jest uzycie takiego $rodka
kontrastujacego.

« Badania kliniczne nie obejmowaty ponownych iniekgji do
stawu kolanowego po uptywie okresu pomiedzy pierwsza
i druga iniekcja krotszego od 6 miesiecy.

« Konieczno$¢ zwigkszenia sity potrzebnej do przesunigcia
ttoka strzykawki podczas iniekcji moze wskazywaé na
nieprawidtowe potozenie igly na zewnatrz stawu lub
przepetnienie stawu.

« Nie wykazano skutecznosci stosowania preparatu
DUROLANE po zabiegach artroskopowych
przeprowadzanych wytacznie w celach diagnostycznych
lub przy braku jednoczesnej choroby zwyrodnieniowej
stawow.

* Preparat DUROLANE nalezy stosowac¢ przy zachowaniu
ostrozno$ci u pacjentéw z istniejaca chondrokalcynoza,
poniewaz iniekcja moze prowadzi¢ do ostrego ataku choroby.

Zdarzenia niepozadane

Wigkszo$¢ reakcji niepozadanych raportowanych w badaniach
klinicznych dotyczacych stosowania preparatu w leczeniu
stawoéw kolanowych i biodrowych opisywano jako przemijajacy
bol oraz obrzek i/lub sztywno$¢ stawu. Wymienione reakcje
niepozadane mialy stabe lub umiarkowane nasilenie i tylko
w nielicznych przypadkach wymagaty podania $rodkéw
przeciwbdlowych lub NLPZ.

Zastosowanie innych preparatow kwasu hialuronowego
W leczeniu innych stawoéw nie wykazato zadnych dodatkowych
swoistych zdarzen niepozadanych.

Zadna z raportowanych reakcji niepozadanych nie zostata
zinterpretowana jako ostre zapalenie stawéw lub reakcja
alergiczna. Nie wymagaty one dziatari medycznych w formie
interwencji chirurgicznej ani ogdinego lub dostawowego
podania sterydéw lub antybiotykéw.

Zdarzenia niepozadane nalezy zgtasza¢ lokalnemu
przedstawicielowi firmy Bioventus.

Interakcje

Bezpieczenstwo i efektywno$¢ stosowania preparatu
DUROLANE z innymi preparatami do iniekcji dostawowych
nie zostaty ustalone.

Podawanie preparatu

Ogédlne informacje dotyczace podawania preparatu

« Preparat DUROLANE moze by¢ wstrzykiwany wytacznie
przez upowaznionego lekarza (lub zgodnie z lokalnymi
przepisami prawnymi), przeszkolonego w zakresie techniki
wykonywania iniekcji dostawowych do leczonych stawéw,
w placéwkach przystosowanych do przeprowadzania tego
rodzaju zabiegéw.

« Preparat DUROLANE nalezy wstrzykiwac¢ przy $cistym
zastosowaniu techniki aseptyczne;j.

« Preparat DUROLANE nalezy wstrzykiwa¢ wytacznie do
jamy stawowej.

« W przypadku niektérych stawéw iniekcja dostawowa
bedzie wymagata naprowadzania przy pomocy technik
obrazowania medycznego, aby zapewni¢ wtasciwe
wprowadzenie igly i unikng¢ uszkodzenia sasiednich
struktur.

« Nalezy tak dobra¢ droge igty podczas wykonywania iniekcji
dostawowej (z zastosowaniem lub bez zastosowania
naprowadzania z uzyciem technik obrazowania medycznego),
aby nie uszkodzi¢ sasiednich struktur.

« Przed wykonaniem iniekcji miejsce wprowadzenia igty
nalezy przetrze¢ alkoholem lub innym odpowiednim
$rodkiem dezynfekujacym.

« W przypadku obecno$ci wysieku w stawie przed
wykonaniem iniekcji preparatu nalezy usuna¢ wysigk. Ta
sama igta powinna by¢ wykorzystana zaréwno do aspiracji
wysieku, jak i do wykonania iniekcji preparatu DUROLANE.

« Zalecana jest igta o rozmiarze od 18 do 22 G
i 0 odpowiedniej dtugosci.

« Uzycie mniejszych igiet powoduje konieczno$¢ zwigkszenia
sity potrzebnej do przesunigcia tloka strzykawki
i wprowadzenia preparatu.

Dodatkowe informacje na temat leczenia stawéw
napr ia przy wykorzystaniu technik
obrazowania medycznego

« Iniekcja dostawowa do stawu biodrowego powinna
przebiegac pod kontrolg fluoroskopu (najlepiej z podaniem
$rodka kontrastujacego) lub ultrasonografu. Zapewni to
wiasciwe wprowadzenie igly do jamy stawowe;j.

« Uzycie technik obrazowania medycznego do naprowadzania
w przypadku innych stawéw zalezy od decyzji lekarza
wykonujacego zabieg.

« Dyskomfort spowodowany iniekcjg mozna zminimalizowaé
przez miejscowe zastosowanie $rodkéw zamrazajacych lub
podskérne podanie miejscowych $rodkéw znieczulajacych.

« Iniekcje z wykorzystaniem technik obrazowania
medycznego do naprowadzania powinien wykonywac¢
lekarz posiadajacy dos$wiadczenie w tego rodzaju
zabiegach.

Dodatkowe informacje na temat leczenia po zabiegu

artroskopowym

« Iniekcje dostawowa nalezy wykona¢ po zakonczeniu
zabiegu artroskopowego i poza polem sterylnym, poniewaz
zewnetrzna cze$¢ strzykawki nie jest sterylna.

« Stawami typowo poddawanymi zabiegom artroskopowym sg
stawy: kolanowy, biodrowy, barkowy, fokciowy, skokowy oraz
nadgarstkowy.

Nalezy poinformowac¢ pacjenta, ze:

« Tak jak w przypadku innych zabiegéw inwazyjnych
zalecane jest unikanie forsownych czynnosci (np. gry
w tenisa, biegania, dtugich spaceréw) przez pierwsze dwa
dni po wykonaniu iniekcji.

« Przez pierwszy tydzien po wykonaniu iniekcji preparatem
DUROLANE nalezy spodziewa¢ sig wystapienia pewnych
przemijajacych reakgji, takich jak bol i/lub obrzek/sztywnosé
o nasileniu od tagodnego do umiarkowanego. Jesli objawy te
trwaja diuzej niz tydzien, nalezy skontaktowac sig z lekarzem.

Skutecznosé

« Wyniki badan klinicznych dotyczacych stosowania preparatu
DUROLANE w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu
kolanowego oraz biodrowego wskazuja na znaczace korzysci
6 miesigcy po leczeniu. Nalezy do nich np. zmniejszenie
dolegliwosci bélowych kolana i biodra oraz poprawa
sprawnosci fizycznej w poréwnaniu do stanu wyjsciowego.

« Wyniki badan obejmujacych powtérne podanie preparatu
do stawu kolanowego 6 miesiecy po pierwszej iniekcji
nie wykazaty wzrostu czestosci wystgpowania zdarzen
niepozadanych.

« Wyniki kontrolowanych badan wstepnych dotyczacych
stosowania preparatu DUROLANE w leczeniu choroby
zwyrodnieniowej stawu kolanowego u szerokiej,
selekcjonowanej populacji pacjentéw wykazujg znacznie
czestszg odpowiedz na leczenie w poréwnaniu do soli
fizjologicznej oraz nie rzadsza odpowiedz na leczenie
w poréwnaniu do kortykosterydow.

« Wyniki badan klinicznych dotyczacych stosowania preparatow
z kwasem hialuronowym podobnych do DUROLANE,
podanych celem leczenia choroby zwyrodnieniowej stawow
i po zabiegach artroskopowych, w przypadku stawdw innych niz
kolanowy i biodrowy wykazuja korzy$¢ w poréwnaniu do stanu
wyjéciowego. Wybrane badania wykazaty réwniez lepsze wyniki
w przypadku grupy leczonej kwasem hialuronowymw poréwnaniu
do grupy kontrolnej, ktérej podawano sl fizjologiczng oraz
kortykosterydy. Korzysci obejmowaty zmniejszenie dolegliwosci
bélowych oraz poprawe sprawnosci fizycznej w grupie poddanej

obserwacji do 6 miesiecy po leczeniu.
+ Okres péttrwania preparatu DUROLANE w ludzkim stawie
kolanowym wynosi okoto cztery (4) tygodnie.

Sposob dostarczania

Preparat DUROLANE jest dostarczany w strzykawkach
o pojemnosci 3 ml z zakonczeniem typu Luer-Lok,
zapakowanych w blistrze. Zawarto$¢ strzykawki jest sterylna.
Zewnetrzna cze$¢ strzykawki nie jest sterylna.

Preparat DUROLANE jest przeznaczony do jednorazowego
zastosowania i nie nalezy go sterylizowa¢ ponownie. Nalezy
go zuzy¢ niezwlocznie po wyjeciu strzykawki z opakowania.
Nie uzywag, jesli opakowanie blistra lub strzykawka sa otwarte
lub uszkodzone.

Strzykawka i niezuzyty materiat musza zosta¢ poddane utylizacji
bezposrednio po zakonczeniu zabiegu. Ponowne uzycie
materiatu nie jest dozwolone z powodu ryzyka jego skazenia
i powigzanych z tym zagrozen, w tym mozliwosci wystapienia
zakazenia. Utylizacja odpadéw medycznych powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z przyjetymi praktykami i odnosnymi
przepisami zaktadowymi, lokalnymi i krajowymi.

Okres trwatosci i przechowywanie

Preparat DUROLANE powinien by¢ przechowywany w swoim
oryginalnym opakowaniu, w temperaturze do 30°C. Termin
waznosci podano na opakowaniu. Nie nalezy uzywac preparatu
po uptynigciu terminu waznosci. Chroni¢ przed zamarzaniem.

Miejsce produkcji

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Szwecja
Dla firmy

Bioventus LLC

4721 Emperor Blvd Suite 100

Durham, NC 27703 USA

Ameryka Pétnocna: 1 800 396 4325 lub 1 919 474 6700
Pozostate kraje: +31 (0) 20 653 3967

Przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15 ﬂ E
2513 BH The Hague

Holandia

Tel.: +31 (0) 70 345 8570

Faks: +31 (0) 70 346 7299

NIE UZYWAC, JESLI OPAKOWANIE JEST USZKODZONE

*DUROLANE jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy
Q-Med AB.

Wigcej informacji o ulotkach mozna znalez¢ na stronie
internetowe;:

www.durolane.com

B90-47737-04
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